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Funzioni di visualizzazione di MedDream  

L'allegato descrive l'uso e la configurazione delle funzioni di visualizzazione di MedDream. 

Per ulteriori informazioni sul prodotto MedDream, consultare il documento MANUALE DELL'UTENTE di 

MedDream (https://www.meddream.com/files/meddreamviewer/doc/MedDream-User-Manual.pdf): 

¶ informazioni generali sul prodotto MedDream,  

¶ elenco delle norme applicabili  

¶ avvertenze relative ai rischi residui  

¶ requisiti di installazione e verifica,  

¶ Misure di sicurezza informatica . 

Requisiti hardware minimi per le funzioni di 

visualizzazione di MedDream client   

La tabella descrive i requisiti del computer che utilizza le funzioni di visualizzazione di MedDream dal server 

remoto di MedDream attraverso internet: 

Parametro  Requisiti minimi  

Desktop Web  

CPU CPU Intel® CoreÊ i3 4 core o successiva 

RAM* 8+ GB, 
256+ MB di memoria video 

Spazio di archiviazione 10+ GB 

Larghezza di banda della rete 100+ Mbit/s 

Browser web Chrome 132+, Firefox 134+, Microsoft Edge 132+, Safari 17+ 

Dispositivo mobile iOS Web  

RAM* 2+ GB 

Spazio di archiviazione 2+ GB 

Larghezza di banda della rete 100+ Mbit/s 

Browser web Safari 17+, Chrome 132+ 

Dispositivo mobile Android Web  

RAM* 2+ GB 

Spazio di archiviazione 2+ GB 

Larghezza di banda della rete 100+ Mbit/s 

Browser web Chrome 132+, Firefox 134+ 

 

* Per il rendering MPR/MIP client di CT, MRI, PET-CT: 

ҍ CPU a 64 bit e sistema operativo a 64 bit; 

ҍ Scheda grafica con >=1 GB di memoria video (l'accelerazione hardware è abilitata sul 
browser); 

ҍ 12 GB di RAM per aprire più di 800 immagini; 

ҍ 16 GB di RAM per aprire più di 1500 immagini; 
ҍ 24 GB di RAM per aprire più di 3000 immagini (imaging cardiaco o funzionale, tomosintesi 

MG). 
* Per mammografia MG: 

ҍ CPU a 64 bit e sistema operativo a 64 bit; 
ҍ Scheda grafica con >=1 GB di memoria video (l'accelerazione hardware è abilitata sul 

browser); 
ҍ 16 GB di RAM. 

* Per tomosintesi MG: 

ҍ CPU a 64 bit e sistema operativo a 64 bit; 

https://www.meddream.com/files/meddreamviewer/doc/MedDream-User-Manual.pdf
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ҍ Scheda grafica con >=1 GB di memoria video (l'accelerazione hardware è abilitata sul 
browser); 

ҍ 16 GB di RAM. 
* In base alla quantità totale di RAM della postazione di lavoro dell'utente, il browser è autorizzato ad allocare 

una quantità limitata di memoria, pertanto l'applicazione MedDream non può caricare più di 16 GByte di dati. A 

causa di queste limitazioni, il browser potrebbe esaurire la memoria se l'utente carica diversi studi di tomografia 

computerizzata, mammografia o tomosintesi di grandi dimensioni. 

 NOTA! È necessario abilitare l'accelerazione hardware nel browser web per ottenere prestazioni migliori. 

 NOTA!  Il browser Mozilla Firefox ha alcune limitazioni di memoria: la funzionalità MIST MPR non funziona 

nelle serie in cui i dati DICOM non compressi sono maggiori di 2 GB. 

 NOTA!  MedDream consente agli utenti di visualizzare tutti i dati archiviati con una profondità di bit fino a 16 

bit per canale di colore. Tuttavia, visualizza 8 bit per canale di colore alla volta a causa delle limitazioni del 

browser web (visualizzazione massima di 256 valori per canale di colore). È possibile utilizzare lo strumento di 

livellamento della finestra per esplorare l'intero intervallo di dati all'interno delle immagini. 

 NOTA! I requisiti di sistema del server delle funzioni di visualizzazione di MedDream sono descritti in 

dettaglio nel Manuale di installazione delle funzioni di visualizzazione di MedDream. 

 

Accesso a MedDream  

 NOTA!  Se si utilizza il visualizzatore integrato, la finestra di accesso può essere disabilitata nella 

configurazione. 

 NOTA!  La pagina di accesso potrebbe non essere visualizzata se è configurata l'autenticazione automatica. 

 

Per accedere a MedDream, procedere come segue: 

Inserire nel browser Internet l'indirizzo fornito dall'amministratore. Viene visualizzata la seguente schermata: 

¶ Inserire il nome utente assegnato nel campo Nome utente (Username). 

¶ Inserire la password nel campo Password. Se si è dimenticata la password, contattare l'amministratore 

di sistema.  

¶ Premere il pulsante Accedi (Log in). 

 

Figura 1. Finestra di accesso 

 NOTA!  L'accesso può essere bloccato in caso di più tentativi di accesso falliti, se sono state configurate delle 

restrizioni. 
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 NOTA!  Contattare l'amministratore di sistema se non si riesce ad accedere alla pagina di accesso dall'esterno 

della postazione di lavoro abituale. È possibile configurare l'accesso alla pagina solo da un particolare intervallo IP 

o nome host. 

 NOTA!  Dopo l'accesso, viene visualizzata la finestra Cerca (Search). Se invece viene visualizzato l'errore 

che indica che la funzione è vietata, premere il pulsante Disconnetti (Log Off), nel caso in cui venga visualizzato 

nella pagina di errore, e contattare l'amministratore di sistema per verificare la configurazione del sistema e i diritti 

degli utenti. 

 NOTA!  Nell'angolo in alto a destra della finestra di accesso è possibile cambiare la lingua selezionando il 

codice della lingua dall'elenco a discesa. 

 

 

  

Figura 2. Selezione della lingua nella finestra di accesso 

 NOTA!  L'elenco delle lingue supportate è definito nella configurazione. 

 NOTA!  La selezione della lingua viene salvata nella memoria locale del browser. 

Visualizzazione delle notifiche  

Il menu Notifica (Notification)   è visualizzato nell'area menu di sistema delle finestre del visualizzatore, 

Cerca (Search) e Impostazioni (Settings). 

I messaggi generati dal sistema nella finestra correntemente visualizzata vengono visualizzati temporaneamente 

nell'angolo in alto a destra della finestra e possono essere consultati in seguito attraverso il menu di notifica: 

 

Figura 3. Notifiche temporaneamente visualizzate nella finestra del visualizzatore 

Se l'elenco delle notifiche corrente contiene errori, il numero di messaggi di errore viene visualizzato nell'angolo 

in alto a destra dell'icona: . 
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 NOTA!  Le finestre del visualizzatore, Cerca (Search) e Impostazioni (Settings) hanno elenchi di notifica 

separati. 

 

Regole per la visualizzazione delle notifiche nella finestra: 

¶ Ogni messaggio è contrassegnato da un simbolo di gravità sul lato sinistro della finestra di notifica, 

come descritto di seguito, in ordine crescente di gravità: 

-  un messaggio di riuscita indica che l'azione è stata eseguita con successo, 

-  un messaggio informativo indica all'utente le possibilità o le azioni del sistema, 

-  un messaggio di avvertenza segnala che l'utente deve essere più cauto ed eventualmente 

intraprendere ulteriori azioni per prevenire eventuali danni, 

-  un messaggio di errore informa che qualcosa non è andato come previsto; 

¶ Le notifiche nella finestra vengono visualizzate temporaneamente. Il sistema nasconde 

automaticamente la finestra dei messaggi dopo 5 secondi. Ogni notifica ha un pulsante di chiusura sul 

lato destro e può anche essere chiusa dall'utente. 

¶ Nella finestra possono essere visualizzate fino a quattro notifiche alla volta, con i messaggi più recenti 

in cima all'elenco. Se sono stati inviati più di quattro messaggi, il sistema visualizza il messaggio di 

riepilogo: 

- il messaggio di riepilogo mostra il numero e il simbolo di gravità più elevato delle notifiche non 

visualizzate, 

- i messaggi della notifica di riepilogo verranno automaticamente visualizzati uno per uno, man 

mano che le notifiche nella finestra vengono chiuse dal sistema o dall'utente, 

- l'utente può rimuovere dalla finestra tutti i messaggi visualizzati e quelli ancora non visualizzati 

facendo clic sul collegamento Nascondi tutto (Hide all)  nella finestra di riepilogo dei 

messaggi. 

La finestra Notifiche (Notifications)  può essere aperta facendo clic sul link Elenco di tutte le notifiche (List of 

all notifications)  nella finestra di riepilogo delle notifiche o sull'icona Notifiche nella barra degli strumenti. La 

finestra Notifiche (Notifications)  elenca tutti i messaggi che sono stati nascosti dalla finestra e non sono stati 

cancellati dall'elenco delle notifiche: 

 

Figura 4. Finestra Notifiche (Notifications) 

Oltre al contenuto del messaggio sopra descritto, viene visualizzata l'ora in cui il messaggio è stato generato.  
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 NOTA!  Premendo il pulsante Chiudi (Close)  per il messaggio visualizzato nella finestra Notifica 

(Notification) , questo viene eliminato dall'elenco delle notifiche. Premendo il collegamento Cancella tutto (Clear 

All)  si eliminano tutti i messaggi in una volta sola. 

 

Ricerca di studi  

Il menu Cerca (Search) consente di trovare rapidamente gli studi desiderati. Si consiglia di utilizzare tutte le opzioni 

del menu di ricerca per ottenere i risultati più accurati e risparmiare tempo. I parametri di ricerca sono accessibili 

dalla finestra Cerca (Search) che si apre dopo l'accesso.  

 

Figura 5. Finestra Cerca (Search) 

 NOTA!  Se si utilizza il visualizzatore integrato, la finestra di ricerca può essere disabilitata nella 

configurazione. 

 NOTA!  Se dopo l'accesso viene visualizzato l'errore che indica che la funzione è vietata, premere il pulsante 

Disconnetti (Log Off), nel caso in cui venga visualizzato nella pagina di errore, e contattare l'amministratore del 

sistema per verificare la configurazione del sistema e i diritti degli utenti. 

Descrizione dei parametri del menu di ricerca: 

1. La ricerca di studi secondo i criteri di ricerca elencati di seguito può essere effettuata selezionando il campo di 

inserimento dei criteri e inserendovi il testo: 

¶ ID - inserire il numero ID del paziente 

¶ Nome (Name) - inserire il nome o il cognome del paziente 

¶ Adesione (Accession) ï inserire il numero di adesione dello studio 

¶ Modalità (Modality) - inserire il metodo utilizzato per ottenere le immagini dello studio 

¶ Descrizione (Description) ï inserire alcune parole chiave dalla descrizione dello studio 

¶ Sorgente AE (Source AE) ï inserire la designazione del dispositivo da cui lo studio è stato inviato al 

PACS. 
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Figura 6. Campi di inserimento dei criteri di ricerca nella finestra di ricerca 

 NOTA!  Non è possibile cercare versioni ideografiche e fonetiche dei nomi dei pazienti. La ricerca viene 

eseguita solo sulla versione base (alfabetica), anche se l'immagine contiene le altre due versioni e il sistema PACS 

le supporta. 

 NOTA!  Il campo di inserimento dei criteri di ricerca è contrassegnato dal simbolo di una lente d'ingrandimento 

sulla destra. Il simbolo della lente viene evidenziato quando si seleziona il campo o si applicano i criteri di ricerca. 

 NOTA! Per eseguire la ricerca, premere il tasto Invio  dopo aver inserito i criteri. 

 

2. È possibile effettuare la ricerca degli studi la cui data è compresa nell'intervallo di date specificato. Esistono due 

modi per definire l'intervallo di date: 

¶ Per selezionare l'intervallo di date  dall'elenco di scelta rapida: "1g" (1d)  (giorno corrente), "3g" (3d)  

(intervallo di 3 giorni), "1s" (1w)  (intervallo di 1 settimana), "1m"  (intervallo di 1 mese), "1a" (1y)  

(intervallo di 1 anno) o "Qualsiasi" (Any)  (nessun intervallo di data specifico): 

 

Figura 7. Elenco rapido per la scelta dell'intervallo di date per lo studio 

 NOTA!  È possibile selezionare un valore di intervallo di date alla volta. I termini estremi dell'intervallo 

selezionato sono visualizzati nei campi data che si trovano a sinistra dell'elenco di selezione degli intervalli. I campi 

sono vuoti se non è stato scelto un intervallo specifico (Qualsiasi (Any)).  

 NOTA! L'intervallo di date  predefinito è stabilito in "Impostazioni" (Settings). La ricerca in base all'intervallo 

di date selezionato viene eseguita automaticamente all'apertura della finestra di ricerca e a ogni modifica 

dell'intervallo nell'elenco di selezione. 

 

¶ Per specificare uno o entrambi i termini estremi dell'intervallo di date  nei campi data alla sinistra 

dell'elenco di selezione degli intervalli: fare clic sul campo di immissione dell'inizio o della fine 

dell'intervallo e scegliere la data dalla finestra pop-up.  

   

Figura 8. Campi di inserimento dell'intervallo di date per lo studio 
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 NOTA!  Per eseguire la ricerca in base all'intervallo di date inserito, fare clic sull'icona Cerca (Search) dopo 

aver inserito i termini estremi dell'intervallo. 

 

3. La ricerca può essere effettuata anche in base al metodo utilizzato per ottenere le immagini dello studio 

(modalità). È possibile scegliere una o più modalità tra quelle visibili nell'elenco delle modalità:   

 

Figura 9. Elenco di selezione per la scelta della modalità: è stata scelta CT 

 NOTA!  È possibile selezionare solo una modalità nell'elenco, se nelle Impostazioni è attivata la ricerca di 

una singola modalità. 

 NOTA!  La ricerca in base alle modalità  scelte viene eseguita automaticamente a ogni modifica dell'elenco 

di selezione. 

 AVVERTENZA! Le modalità scelte vengono salvate nella memoria locale del browser e la ricerca in base a 

queste modalità viene eseguita automaticamente alla successiva apertura della finestra di ricerca. 

È possibile personalizzare l'elenco delle modalità: espandere l'elenco delle modalità con il triangolo sul lato destro 

dell'elenco e selezionare le modalità che si desidera visualizzare nell'elenco delle modalità. 

 

Figura 10. Personalizzazione dell'elenco delle modalità 

Elenco delle modalità: 

CR ï Radiografia computerizzata 

CT ï Tomografia computerizzata 

DX ï Radiografia digitale 

ECG ï Elettrocardiografia 

EPS ï Elettrofisiologia cardiaca 

ES ï Endoscopia 

IO ï Radiografia intraorale 

OP ï Fotografia oftalmica 

OPT ï Tomografia oftalmica 

OCT ï Tomografia a coerenza ottica (non oftalmica) 

PT ï Tomografia a emissione di positroni (PET) 

PX ï Radiografia panoramica 

RF ï Radiofluoroscopia 

RG ï Imaging radiografico 
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IVUS ï Ecografia intravascolare 

MG ï Mammografia 

MR ï Risonanza magnetica 

NM ï Medicina nucleare 

OT ï Altro 

SC ï Acquisizione secondaria 

XA ï Angiografia a raggi X 

US ï Ecografia 

XC ï Fotografia con fotocamera esterna 

LIVE ï streaming in diretta  

 NOTA!  Se si cerca una modalità rara che non ha un pulsante corrispondente qui, provare a inserire la relativa 

abbreviazione direttamente nei criteri di ricerca Modalità (Modality) . Il sistema cerca tutte le modalità selezionate 

nel comando modalità e inserite nei criteri di ricerca delle modalità. 

 NOTA!  L'elenco principale delle modalità visualizzate nel comando di selezione delle modalità è definito in 

"Impostazioni" (Settings). L'elenco delle modalità personalizzate viene salvato nella memoria locale del browser 

una volta effettuata la personalizzazione. 

 

4. È possibile effettuare la ricerca di uno studio in un particolare archivio. È possibile scegliere un archivio 

particolare dall'elenco a discesa degli archivi:  

 

Figura 11. Scelta dell'archivio 

La ricerca in base all'archivio  selezionato viene eseguita automaticamente al cambio di selezione. 

 NOTA! Il comando di selezione dell'archivio è visibile solo se sono configurati più archivi.  

 NOTA! La selezione degli archivi viene salvata nell'archivio locale del browser e la ricerca in questo archivio 

viene eseguita automaticamente alla successiva apertura della finestra di ricerca. 

 ATTENZIONE!  Tenere presente che l'accesso agli archivi può essere limitato dai diritti dell'utente. L'elenco 

degli archivi contiene solo gli archivi autorizzati per l'utente. La ricerca viene eseguita solo negli archivi autorizzati, 

se è selezionata l'opzione Tutti gli archivi (All storages).  

 

5. Può essere effettuata la ricerca di studi refertati o non refertati. Per impostazione predefinita, il sistema ricerca 

tutti gli studi, refertati e non refertati. È possibile scegliere un'opzione particolare dall'elenco a discesa:  

 

Figura 12. Scelta del criterio di refertazione 

La ricerca in base ai criteri selezionati viene eseguita automaticamente al cambio di selezione. 
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Una volta eseguita la ricerca, gli studi che corrispondono ai parametri di ricerca vengono visualizzati nell'elenco 

dei risultati. L'elenco dei risultati visualizza le seguenti informazioni sullo studio: 

¶ ID - numero di identificazione del paziente. 

¶ Nome (Name) - nome e cognome del paziente. 

¶ Adesione (Accession) ï numero di adesione dello studio. 

¶ Modalità (Modality) - metodo utilizzato per ottenere le immagini di studio. 

¶ Descrizione (Description) ï descrizione dello studio. 

¶ Data e ora (Date Time)  ï data e ora dello studio. 

¶ Data/ora ricezione (Received On)  - la data e l'ora in cui lo studio è stato ricevuto dal PACS. 

¶ Sorgente AE (Source AE) ï designazione del dispositivo da cui lo studio è stato inviato al PACS. 

 NOTA!  Il campo è vuoto se il file DICOM o il PACS non presenta i dati in questione. 

 

Nell'elenco dei risultati della ricerca, sono possibili le seguenti azioni: 

1. Ordinare l'elenco dei risultati per ogni singolo campo di dati. Ogni campo ha presenta il pulsante 

Ascendente/Discendente  (Ascending/Descending) . È possibile disporre ciascuno di essi in ordine 

ascendente  o discendente . Facendo clic una volta, l'ordine del campo selezionato passerà da ascendente 

a discendente e viceversa. 

2. Per spostarsi nell'elenco dei risultati, selezionare la pagina desiderata o utilizzare i comandi di navigazione 

Precedente (Previous)  e Successivo (Next) :  

 

Figura 13. Navigazione per pagina nell'elenco dei risultati della ricerca 

 NOTA!  Il numero di studi per pagina è definito in Impostazioni (Settings). Se i risultati della ricerca non 

rientrano nella finestra, è possibile scorrere l'elenco con la barra di scorrimento a destra della tabella dei risultati o 

con la rotellina del mouse mentre si passa sopra l'elenco dei risultati. 

3. Per contrassegnare gli studi per l'inoltro o l'esportazione, selezionare la casella di controllo nella prima colonna 

dell'elenco dei risultati:  

 

Figura 14. Selezione dello studio 

Le funzioni di inoltro ed esportazione si attivano selezionando il menu appropriato nella finestra di ricerca. Vedere 

la descrizione dettagliata nella sezione "Esportazione e inoltro". 

 NOTA!  La casella di controllo viene reimpostata sullo stato deselezionato quando la finestra di ricerca viene 

ricaricata, ad esempio quando l'ordinamento viene modificato, la pagina viene aggiornata o l'utente passa a un'altra 

pagina. 

file:///C:/DOC_GEN/UM_IIb/TEST/Viewer_EN.docx%23_Settings
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4. Per aprire lo studio nel visualizzatore, fare clic sullo studio nell'elenco dei risultati della ricerca. Vedere la 

descrizione dettagliata nella sezione "Apertura degli studi". 

5. Per aprire la finestra Referto (Report), fare clic sull'icona Crea referto (Create report)  o Modifica report 

(Edit report)  nell'elenco dei risultati della ricerca. Vedere la descrizione dettagliata nella sezione "Modulo di 

referto". 

 

È possibile effettuare le seguenti azioni utilizzando i pulsanti nell'angolo in alto a destra della finestra di ricerca: 

 

Figura 15. L'altro menu della finestra di ricerca 

1. Facendo clic sul pulsante Esporta (Export)  si apre la finestra di esportazione. Prima di procedere, 

contrassegnare gli studi che si desidera esportare. Vedere la descrizione dettagliata nella sezione "Esportazione 

e inoltro". 

2. Facendo clic sul pulsante Inoltra (Forward)  si apre la finestra di inoltro. Prima di procedere, contrassegnare gli 

studi che si desidera inoltrare. Vedere la descrizione dettagliata nella sezione "Esportazione e inoltro". 

3. Il menu Lingua (Language)  consente di cambiare la lingua selezionando il codice della lingua nell'elenco 

espandibile.  

4. Facendo clic sul pulsante Notifiche (Notifications)  si apre la finestra delle notifiche. La funzionalità di notifica 

è spiegata nella sezione "Visualizzazione delle notifiche". 

5. Il menu Dettagli utente (User details)  permette di vedere il nome di accesso, l'ora di accesso e il nome 

dell'utente, se indicato. 

6. Il menu Sistema (System)  della finestra Cerca (Search) contiene le seguenti opzioni: Informazioni; Contratto di 

licenza; Guida; Impostazioni; Disconnetti (About; License Agreement; Help; Setting; Log Off). Vedere la descrizione 

dettagliata nella sezione "Funzioni del menu di sistema". 

 ATTENZIONE!  Le funzionalità di Esporta (Export) e Inoltra (Forward) possono essere disabilitate. Se 

mancano l'esportazione o l'inoltro, contattare l'amministratore del sistema per verificare la configurazione. 

 

Visualizzatore DICOM MedDream  

Finestra del visualizzatore  

La visualizzazione e l'analisi delle immagini degli studi sono effettuate nella finestra del visualizzatore. La finestra 

del visualizzatore contiene diverse zone. 
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Figura 16. Zone della finestra del visualizzatore 

Le zone della finestra del visualizzatore, con il bordo blu e il numero nell'angolo in alto a sinistra, come mostrato 

nella figura precedente: 

¶ La zona 1 nell'angolo sinistro della riga di intestazione della finestra del visualizzatore visualizza il logo 

del sistema; 

¶ La zona 2 a destra del logo del sistema nella riga di intestazione della finestra del visualizzatore 

visualizza la barra degli strumenti con gli strumenti di manipolazione delle immagini; 

¶ La zona 3 nell'angolo destro della riga di intestazione della finestra del visualizzatore visualizza gli 

strumenti del sistema; 

¶ La zona 4 visualizza le anteprime. La zona delle anteprime è visualizzata sul lato sinistro della finestra 

nella figura, ma può essere visualizzata anche in un altro punto (vedere la descrizione nella sezione 

"Anteprime"). 

 NOTA!  Per impostazione predefinita, il sistema è configurato in modo da non mostrare le anteprime delle 

immagini per le serie CT, MR, PT e NM, e anche per il multiframe che viene visualizzato come serie di immagini, 

al fine di ridurre il tempo di caricamento dello studio. L'amministratore del sistema deve modificare la configurazione 

se sono necessarie tutte le anteprime per queste serie, come mostrato nella figura. 

¶ La zona di visualizzazione 5 occupa la parte più grande della finestra del visualizzatore nella figura e 

può essere suddivisa in diverse finestre di visualizzazione (zona 6 con il bordo tratteggiato nella figura). 

Nella sottosezione di questa sezione segue la descrizione delle zone della finestra del visualizzatore. 

Barra degli strumenti  

Gli strumenti di manipolazione delle immagini sono visualizzati nella parte superiore della finestra del 

visualizzatore. Nella sezione "Proprietà della barra degli strumenti" è possibile configurare quali pulsanti e in quale 

ordine visualizzarli sulla barra degli strumenti. Se non è presente spazio sufficiente per la visualizzazione dei 

pulsanti, viene visualizzato il pulsante Altro (More)  al termine della barra degli strumenti. Fare clic sul pulsante 

Altro (More)  per visualizzare i pulsanti degli strumenti mancanti. 
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Figura 17. Barra degli strumenti espansa. 

 NOTA!  Gli strumenti visualizzati nella barra degli strumenti dipendono dall'immagine caricata nella finestra 

di visualizzazione attiva. 

 NOTA!  La possibilità di nascondere il pulsante della barra degli strumenti o l'opzione di menu del pulsante 

pu¸ essere configurata nelle impostazioni della barra degli strumenti del riquadro (vedere la sezione ñImpostazioni 

della barra degli strumenti del riquadroò). 

 

Nella barra degli strumenti è anche possibile abilitare l'uso del mouse per un determinato strumento. Per abilitare 
l'uso del mouse per uno strumento, procedere come segue: 

¶ Passare il puntatore del mouse sull'icona dello strumento: nell'esempio, il cursore si trova sull'icona 

Windowing  

¶ Premere il tasto del mouse che si desidera utilizzare per l'uso del mouse 

¶ L'icona dello strumento visualizza il tasto del mouse attivato: nell'esempio , il tasto sinistro del 

mouse viene attivato per cambiare livello di luminosità. 

 

 NOTA!  L'assegnazione del tasto del mouse viene salvata nella memoria locale del browser. Se la memoria 

locale non contiene i valori salvati, viene utilizzata l'assegnazione predefinita: il tasto sinistro del mouse è 

assegnato allo strumento Windowing , il tasto centrale del mouse allo strumento Panoramica (Pan)  e il tasto 

destro del mouse allo strumento Zoom . 

 

Il tasto del mouse attivo viene eliminato premendo nuovamente lo stesso tasto sull'icona dello strumento o 

attivando lo stesso tasto del mouse per un altro strumento. 

È possibile attivare e disattivare l'uso del tasto sinistro del mouse per l'azione del mouse sugli strumenti con la 

tastiera: premere la lettera visualizzata nella descrizione comando  . Premendo 'W' si attiva 

l'uso del tasto sinistro del mouse per la funzione Windowing . 

 

Facendo clic sul triangolo a destra dell'icona dello strumento, si apre il menu dello strumento: 
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È possibile attivare l'opzione di menu facendo clic su di essa. Se l'opzione ha un tasto di scelta rapida assegnato, 

la combinazione di tasti è riportata a destra: ad esempio, premendo contemporaneamente i tasti 'MAIUSC' e 'T', 

l'immagine attiva viene allineata a sinistra. 

 NOTA! Quando si installa una nuova versione del sistema, l'ordine della barra degli strumenti viene 

modificato per impostazione predefinita. È possibile specificare che sia mantenuto l'ordine corrente e che i nuovi 

menu siano aggiunti alla fine della barra degli strumenti. Per i dettagli, consultare le istruzioni di installazione. 

Strumenti di sistema  

La zona degli strumenti di sistema contiene tre pulsanti: 

¶ Il menu Lingua (Language)  che consente di cambiare la lingua selezionandola nell'elenco espandibile.  

¶ Il menu Sistema (System)  espandibile con le seguenti opzioni: Informazioni; Contratto di licenza; 

Guida; Collegamenti; Impostazioni; Disconnetti (About; License Agreement; Help; Shortcuts; Settings; 

Log Off). Vedere la descrizione dettagliata nella sezione "Funzioni del menu di sistema". 

 NOTA!  Le opzioni del menu Sistema (System) possono essere disattivate in "Impostazioni" 

(Settings). L'opzione Impostazioni (Settings) potrebbe anche non essere consentita dai diritti dell'utente. 

 NOTA!  La funzione di disattivazione (Log Off) della finestra del visualizzatore è disponibile solo per 

il visualizzatore integrato con la finestra Cerca (Search) disabilitata. Se la funzione Disconnetti (Log Off) 

non è disponibile nella finestra del visualizzatore, utilizzare Disconnetti (Log Off) nella finestra Cerca 

(Search). 

¶ Il menu Notifiche (Notifications)  apre la finestra delle notifiche. La funzionalità di notifica è spiegata 

nella sezione "Visualizzazione delle notifiche". 

¶ Il menu Dettagli utente (User details)  permette di vedere il nome e l'ora di accesso. Se indicato, viene 

visualizzato anche il nome dell'utente. 

 

Figura 18. Informazioni utente espanse 

Barra delle anteprime  

L'anteprima comprende gli studi aperti nella finestra del visualizzatore. Per impostazione predefinita, il nome del 

paziente, la modalità e la data dello studio vengono visualizzati nella sezione della descrizione dello studio 

dell'anteprima. L'evidenziazione aggiuntiva dell'etichetta e della data per gli studi di comparazione può essere 

configurata nelle impostazioni del sistema:  



Visualizzatore  DICOM MedDream 21 

 

Allegato I del MANUALE DELL'UTENTE di MedDream 

 

 

Figura 19. Sezione di descrizione dello studio con etichetta aggiuntiva e data dello studio di comparazione evidenziata 

Se la descrizione dello studio è espansa, vengono visualizzate la descrizione della serie e le anteprime delle 

immagini della serie.  

 NOTA!  Nella nuova barra delle anteprime orizzontale (opzioni BETA in alto e BETA in basso) la descrizione 

dello studio viene visualizzata nell'elenco degli studi espandibili al posto delle schede. Per la descrizione, vedere 

la sottosezione ñBarra delle anteprime orizzontaleò. 

 NOTA!  Per impostazione predefinita, le serie sono elencate nello stesso ordine in cui vengono restituite 

dall'archivio, ma si può configurare lo spostamento delle serie di particolari modalità alla fine dell'elenco delle serie. 

Contattare l'amministratore del sistema per modificare la configurazione predefinita del sistema. 

Per le immagini video e multi-frame, l'indicatore del tipo  è visualizzato nell'angolo in alto a destra 

dell'anteprima. L'icona Stato presentazione (Presentation state)  viene visualizzata nell'angolo in basso a 

sinistra dell'anteprima, se lo stato presentazione è stato salvato per l'immagine. L'icona Oggetto chiave (Key object) 

 viene visualizzata nell'angolo in basso a destra dell'anteprima, se l'immagine è contrassegnata come oggetto 

chiave.  

Per ridurre il tempo di caricamento dello studio, il sistema può essere configurato in modo da non mostrare tutte le 

anteprime delle immagini per le serie con un numero elevato di immagini: 

¶ Le serie delle modalità CT, PT e MR, che in generale hanno un grande numero di immagini; 

¶ Le serie delle modalità MG, OPT e NM create dall'immagine primaria multi-frame. 

In questi casi viene visualizzata solo un'anteprima della serie e l'anteprima viene generata dalla prima immagine o 

dall'immagine centrale della serie.  

Se una serie ha immagini con stato presentazione salvato o contrassegnate come oggetti chiave, accanto 

all'anteprima della serie vengono visualizzate icone con le quantità di questi oggetti:  - oggetti chiave salvati, 

 - oggetti chiave non salvati,  - stati presentazione. Se nella serie è stato creato un segmento, viene 

visualizzata l'icona della segmentazione . L'icona della segmentazione può essere evidenziata  se nella 

finestra delle azioni è selezionata una segmentazione (per maggiori dettagli, vedere la sezione Segmentazione). 

 

Figura 20. Sezione di descrizione dello studio con etichetta aggiuntiva 

 NOTA!  Per impostazione predefinita, il sistema è configurato in modo da non mostrare le anteprime delle 

immagini per le serie CT, MR, PT e NM, e anche per il multiframe che viene visualizzato come serie di immagini. 
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 NOTA!  Per impostazione predefinita, l'anteprima della serie viene generata dalla prima immagine della serie. 

 NOTA!  Tenere presente che la visualizzazione e il salvataggio degli oggetti chiave e degli stati presentazione 

possono essere limitati dai diritti dell'utente. 

 

 

Figura 21. Comandi per azioni in Anteprima (Thumbnail) 

Nella zona di anteprima sono possibili le seguenti azioni (vedere i numeri di controllo nella Figura 21 e nella 

Figura 23): 

¶ Espandere o chiudere la descrizione dello studio facendo clic sull'icona della freccia (numero 1) 

nell'angolo in alto a sinistra della descrizione dello studio. 

¶ Rimuovere lo studio dalla finestra del visualizzatore se si è terminato il lavoro. Se non è stato 

configurato per nascondere i pulsanti di chiusura, per rimuovere lo studio dalla finestra del 

visualizzatore, fare clic sul pulsante di chiusura dello studio (numero 2) nell'angolo in alto a destra della 

descrizione dello studio. 

¶ Aprire la finestra modale degli studi del paziente (descrizione dettagliata nella sezione "Storico del 

paziente") facendo clic sull'icona dello storico del paziente  (numero 3) nella descrizione dello 

studio.  

¶ Aprire la finestra Referto (Report) facendo clic sull'icona Crea referto (Create report)  o sull'icona 

Modifica referto (Edit report )  (numero 4) nella descrizione dello studio. Vedere la descrizione 

dettagliata nella sezione "Modulo di referto". 

¶ Precaricare i dati facendo clic sull'icona di precaricamento . Facendo clic sull'icona di 

precaricamento a destra della descrizione dello studio (numero 5), si precarica l'intero studio. Facendo 

clic sull'icona di precaricamento a destra della descrizione della serie (numero 7), si precarica la serie. Il 

precaricamento dello studio o della serie permette di scorrere le immagini molto più velocemente. 
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 NOTA!  Nelle impostazioni è possibile configurare l'avvio automatico del precaricamento delle istanze dello 

studio all'apertura dello stesso o il precaricamento progressivo delle istanze intorno all'immagine visualizzata. 

 NOTA!  L'icona di precaricamento non viene visualizzata se le immagini della serie o dello studio sono 

caricate. 

 

Una volta fatto clic sull'icona di precaricamento, questo viene avviato e viene visualizzata una barra di 

avanzamento. Le serie archiviate possono essere scorse in modo interattivo sotto forma di pile di 

immagini sfogliabili. 

 

Figura 22. Barra di avanzamento del precaricamento 

 NOTA!  Il sistema controlla le serie CT, MR o PT caricate, o l'immagine multiframe NM, e visualizza 

il filtro di fase, se la serie o il multiframe contengono immagini di più fasi. 

 NOTA!  Le immagini del localizzatore sono separate come fase, se incluse nella serie. Contattare 

l'amministratore del sistema per configurare lo spostamento delle immagini del localizzatore in serie 

separate durante la preparazione dei dati. 

 

 

Figura 23. Vista predefinita della serie CT senza anteprime delle immagini e con filtro di fase 

¶ Se non è stato configurato per nascondere i pulsanti di chiusura, rimuovere tutti gli studi dalla finestra 

del visualizzatore facendo clic sul pulsante Chiudi studi (Close studies)  (numero 9) in fondo alla zona 

delle anteprime. 

 NOTA! Per impostazione predefinita, sono disponibili i pulsanti di chiusura per un singolo studio o per 

tutti gli studi. È possibile modificare le impostazioni del sistema in modo che prima dell'azione di chiusura 

venga visualizzata una finestra di conferma o che i pulsanti di chiusura non siano disponibili. Per la 

configurazione del sistema, rivolgersi all'amministratore del sistema. 

¶ Aprire le immagini nei seguenti modi:  
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- Per aprire qualsiasi serie nella finestra di visualizzazione, trascinare la descrizione della serie 

(numero 6) in quella finestra. Il sistema visualizza la prima immagine della serie nella finestra di 

visualizzazione e avvia automaticamente il precaricamento delle immagini della serie; 

- Per aprire un'immagine da serie con anteprime delle immagini (numero 8), trovare l'anteprima 

dell'immagine e fare clic su di essa per aprirla nella finestra di visualizzazione attiva, oppure 

trascinarla nella finestra di visualizzazione selezionata. Se l'immagine è attualmente visualizzata, 

l'immagine viene evidenziata;  

- Per aprire serie con una sola anteprima della serie nella finestra di visualizzazione attiva, fare clic 

sull'anteprima della serie (numero 10) o trascinarla nella finestra di visualizzazione selezionata. Nella 

finestra di visualizzazione viene visualizzata l'immagine utilizzata per generare l'anteprima, ovvero la 

prima o quella centrale della serie. L'immagine di anteprima della serie viene evidenziata se nel 

visualizzatore è visualizzata almeno un'immagine della serie; 

 NOTA!  L'anteprima rapida delle immagini delle serie non può essere effettuata per le serie CT, 

MR, PT e NM, e anche per il multiframe che viene visualizzato come serie di immagini, se è 

configurata l'opzione di non visualizzare le anteprime. Utilizzare la barra di scorrimento trascinando il 

cursore nella finestra di visualizzazione per un'anteprima rapida delle immagini delle serie. 

 NOTA! Il precaricamento automatico delle serie per migliorare lo scorrimento può essere 

effettuato all'apertura delle serie CT, PT, MR, se è configurata l'opzione per non visualizzare le 

anteprime (vedere la sezione "Scorrimento"). 

- Per aprire le immagini di fase nella finestra di visualizzazione attiva, fare clic sull'anteprima della fase 

selezionata (numero 11) o trascinarla nella finestra di visualizzazione selezionata. Viene visualizzata 

la parte centrale delle immagini della fase e si possono vedere le immagini della fase scorrendo 

avanti e indietro. 

 

Per impostazione predefinita, è possibile aprire l'immagine nella finestra di visualizzazione attiva facendo clic con 

il tasto sinistro del mouse sull'anteprima. 

 NOTA!  Se nelle impostazioni è stata disattivata l'apertura dell'immagine con un solo clic del tasto sinistro del 

mouse, è necessario usare il doppio clic del tasto sinistro del mouse. 

 

È anche possibile aprire l'immagine nella finestra di visualizzazione vuota, invece di aprirla nella finestra di 

visualizzazione attiva, facendo clic con il tasto destro del mouse. Il sistema cerca la finestra di visualizzazione 

vuota e apre l'immagine in questa finestra. Se non sono disponibili finestre di visualizzazione vuote, il sistema 

estende automaticamente il layout e apre l'immagine in una finestra di visualizzazione vuota. 

 NOTA!  L'estensione automatica del layout viene effettuata solo se il layout corrente non presenta più di 16 

finestre di visualizzazione. 

 NOTA!  Nella configurazione predefinita, l'apertura dell'immagine nella finestra di visualizzazione vuota è 

disabilitata. L'opzione deve essere abilitata nelle impostazioni di sistema, se necessario. 

 

 NOTA!  Utilizzare la finestra Studio (Study) (vedere la descrizione nella sezione "Serie") come metodo 

alternativo per eseguire queste azioni: visualizzare la descrizione dello studio e le anteprime delle immagini, 

precaricare le immagini della serie, visualizzare l'immagine selezionata, chiudere lo studio selezionato. 
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Barra delle anteprime orizzontale  

La barra delle anteprime orizzontale presenta le intestazioni degli studi nelle schede orizzontali, con le serie dello 

studio espanso elencate orizzontalmente, da sinistra a destra. Ad eccezione del limite che consente di 

espandere un solo studio alla volta, tutte le altre informazioni e i comandi si trovano nello stesso punto 

dell'intestazione dello studio e della serie e funzionano in modo identico alla barra delle anteprime verticale. 

Con il nuovo design della barra delle anteprime orizzontale (BETA in alto e BETA in basso) sono stati introdotti i 

seguenti cambiamenti nella posizione delle informazioni e delle icone: 

¶ Le intestazioni di tutti gli studi aperti nel visualizzatore non appaiono nelle schede, ma nell'elenco 

espandibile: 

- Le stesse informazioni della scheda con l'intestazione dello studio sono visualizzate nell'elenco 

per ogni studio: modalità dello studio, ID paziente, data dello studio, descrizione dello studio. 

- Le icone per accedere ai referti dello studio, al precaricamento dello studio e alla chiusura dello 

studio sono disponibili per ogni studio. Si noti che non è necessario cambiare lo studio 

correntemente visualizzato (quello evidenziato) per attivare il precaricamento o chiudere l'altro 

studio dall'elenco. 

- Gli studi sono raggruppati per paziente. Gli studi dei diversi pazienti iniziano dal record con 

l'icona del paziente. 

- Il pulsante per la chiusura di tutti gli studi è visualizzato in fondo all'elenco. 

- Lo studio correntemente espanso è evidenziato. Facendo clic sull'altro studio si chiude 

automaticamente l'elenco e vengono visualizzate le anteprime dello studio selezionato nella 

barra delle anteprime. Si noti che facendo clic sull'icona si attiva l'azione corrispondente per lo 

studio, ma non si caricano le anteprime dello studio e non si chiude l'elenco.  

 

Figura 24. Elenco degli studi nella barra delle anteprime orizzontale (BETA) 

¶ L'intestazione della serie non è disponibile. La modalità della serie e la descrizione della serie vengono 

visualizzate direttamente sulla prima o sulla sola immagine di anteprima della serie. 

¶ Per accedere ai dati aggiuntivi dello studio correntemente espanso, fare clic sull'icona corrispondente a 

sinistra della barra delle anteprime: 

- l'icona del paziente  espande le informazioni dettagliate sul paziente, 

- e l'icona dello storico del paziente  apre l'elenco degli studi del paziente. 

Zona di visualizzazione  

La zona di visualizzazione occupa la parte più grande della finestra del visualizzatore ed è destinata alla 

visualizzazione e all'analisi delle immagini. L'area di visualizzazione può essere suddivisa in riquadri e il riquadro 

può inoltre essere suddiviso in più sezioni, ciascuna delle quali (linea tratteggiata in Figura 16) funziona come 

finestra di visualizzazione separata. È possibile avere la barra degli strumenti del riquadro e un layout diverso per 

ogni riquadro per aggiungere flessibilità e potere utilizzare le parti dell'area di visualizzazione per scopi diversi. La 

figura seguente mostra la finestra in cui sono configurati due riquadri verticali. Il riquadro di sinistra con layout 1x2 

è utilizzato per la diagnostica, mentre il riquadro di destra con layout 4x2 è utilizzato per la panoramica delle serie 

di studi. Per una descrizione dettagliata della divisione in zone di visualizzazione e della barra degli strumenti del 

riquadro, vedere la sezione ñRiquadri, layout e multi immagine/serieò.  
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Figura 25. Riquadro 1x2 con barra degli strumenti del riquadro e layout diverso per ogni riquadro configurato 

La manipolazione è consentita in una sola finestra di visualizzazione attiva alla volta. Per attivare la finestra di 

visualizzazione, fare clic su di essa: la finestra attiva viene evidenziata. La barra degli strumenti e il menu rapido 

vengono regolati automaticamente in base al contenuto della finestra di visualizzazione attiva.  

Sul lato destro della finestra di visualizzazione viene visualizzata una barra di scorrimento. Un cursore di 

scorrimento viene fatto scorrere in base alla posizione dell'immagine attiva nella serie. Nella parte inferiore della 

barra di scorrimento vengono visualizzati il numero totale di immagini della serie e il numero dell'immagine attiva. 

Trascinando il cursore lungo la barra di scorrimento si scorrono le immagini della serie. Facendo clic sulla barra di 

scorrimento, viene visualizzata l'immagine corrispondente alla posizione di scorrimento. 

 

Figura 26. Barra di scorrimento delle immagini 

 NOTA!  Nella configurazione predefinita, la barra di scorrimento viene visualizzata per le serie delle modalità 

CT, MR, PT, OPT, NM, MG, OT e OCT e in presenza di due o più immagini. Per la configurazione del sistema, 

rivolgersi all'amministratore del sistema. 

Il sistema mostra le informazioni aggiuntive sull'immagine visualizzata nelle etichette informative della finestra di 

visualizzazione: 
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¶ I dati del file DICOM dell'immagine possono essere visualizzati nell'angolo in alto a destra e a sinistra 

dell'immagine. I campi da visualizzare sono configurabili. È possibile configurare l'evidenziazione delle 

etichette per contrassegnare gli studi di comparazione. Per la descrizione della configurazione, vedere 

la sezione delle impostazioni "Proprietà dell'etichetta". 

 

Comparison study Studio di comparazione 

Figura 27. Contrassegni degli studi di comparazione 

¶ Le direzioni anatomiche, se disponibili nei dati DICOM, sono visualizzate al centro di ciascun lato della 

finestra di visualizzazione. Le direzioni vengono ricalcolate automaticamente se l'immagine viene 

ruotata o capovolta. 

 NOTA!  La direzione anatomica non viene visualizzata sul lato allineato e bloccato dell'immagine 

mammografica. 

¶ Il numero di immagini visualizzate e il numero totale di immagini in serie sono visualizzati nell'angolo in 

basso a destra della finestra di visualizzazione. 

¶ Le etichette nell'angolo in basso a sinistra della finestra di visualizzazione notificano le trasformazioni 

applicate: 

- Valori di luminosità e contrasto applicati. Per le immagini di tomografia a emissione di positroni (PET), 

la luminosità e il contrasto non vengono visualizzati. Viene invece visualizzato il valore massimo dei 

pixel e può essere calcolato e visualizzato il valore di assorbimento standardizzato (SUV): 

; 

- Valore VOI LUT applicato; 

- Palette colori applicata; 

- Livello di zoom dell'immagine; 

- Valore di calibrazione inserito dall'utente; 

- Intensità del punto, se la misurazione dell'intensità è attivata; 

- Coefficiente di ingrandimento, se si utilizza lo strumento di ingrandimento; 

- Valori di rotazione e capovolgimento; 

- Piano della serie ricostruita, se viene visualizzata la serie ricostruita; 

- Frequenza dei fotogrammi effettiva calcolata, se è in corso la riproduzione di più fotogrammi ed è 

configurata la visualizzazione dei fps effettivi; 

- Direzione di scansione della serie e distanza (posizione) della sezione nell'asse di scansione. La 

funzione deve essere abilitata nelle impostazioni e viene visualizzata solo per le serie CT, MR, PT e 

NM. 
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- Il numero della serie corrispondente attualmente visualizzata e il numero totale delle serie 

corrispondenti per la finestra del protocollo di visualizzazione in sequenza, se è stata trovata più di 

una serie corrispondente. 

- Avvertenza sulla compressione con perdita di dati con il tipo e il rapporto dell'ultima compressione, se 

i dati sono disponibili: . 

- L'etichetta CAD con il numero di risultati nell'immagine corrente e il numero totale di risultati in tutte le 

SR CAD mammografiche dello studio. Se l'immagine corrente presenta risultati, viene visualizzata 

anche l'etichetta con i numeri della massa e della calcificazione dei risultati nell'immagine corrente. 

 

 NOTA!  Utilizzare lo strumento Etichette informative (Info Labels)  per nascondere o mostrare le etichette 

della finestra di visualizzazione (vedere la sezione "Etichette informative"). 

 

 ATTENZIONE! Utilizzare il nome del paziente, le date, la direzione anatomica e altre informazioni, 

visualizzate nelle etichette della finestra di visualizzazione, per assicurarsi di visualizzare l'immagine corretta.  

 

Barra degli strumenti della finestra di visualizzazione  

La barra degli strumenti della finestra di visualizzazione contiene gli strumenti accessibili direttamente dalla 

finestra di visualizzazione. La zona per la barra degli strumenti è assegnata sul lato destro della finestra di 

visualizzazione, a sinistra della barra di scorrimento, se quest'ultima è visualizzata nella finestra di 

visualizzazione.  
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Figura 28. Barra degli strumenti della finestra di visualizzazione 
  

 

I seguenti strumenti sono accessibili dalla barra degli strumenti della finestra di visualizzazione (vedere i numeri 

di controllo nella figura "Barra degli strumenti della finestra di visualizzazione"): 

 

1. Abilita o disabilita lo scorrimento sincrono per una particolare serie toccando il pulsante di 
collegamento manuale o automatico (numero 1) nella barra degli strumenti della finestra 
di visualizzazione. Vedere la descrizione dettagliata della funzione nella sezione "Collega 
serie sfogliate". 

 

2. Incolla la misura copiata sull'immagine toccando il pulsante Incolla misura (Paste 
measurement) (numero 2) nella barra degli strumenti della finestra di visualizzazione. 
Vedere la descrizione dettagliata della funzione nella sezione "Copia e incolla di misure". 

 

3. Copia negli appunti l'immagine e gli altri contenuti visualizzati nella finestra di 
visualizzazione toccando il pulsante Copia il contenuto della finestra di visualizzazione 
negli appunti (Copy viewport content to the clipboard) (numero 3) nella barra degli 
strumenti della finestra di visualizzazione. Vedere la descrizione dettagliata della 
funzione nella sezione "Copia del contenuto della finestra di visualizzazione". 

 

4. Copia negli appunti l'immagine visualizzata nella finestra di visualizzazione toccando il 
pulsante Copia immagine originale negli appunti (Copy original image to the clipboard) 
(numero 4) nella barra degli strumenti della finestra di visualizzazione. Vedere la 
descrizione dettagliata della funzione nella sezione "Copia dell'immagine originale negli 
appunti". 

 

5. Salva l'immagine e gli altri contenuti visualizzati nella finestra di visualizzazione come 
immagine di acquisizione secondaria toccando il pulsante Salva il contenuto della finestra 
di visualizzazione come acquisizione secondaria DICOM (Save viewport content as 
secondary capture DICOM) (numero 5) nella barra degli strumenti della finestra di 
visualizzazione. Vedere la descrizione dettagliata della funzione nella sezione "Copia del 
contenuto della finestra di visualizzazione". 

 

6. Allinea e blocca a sinistra (Align & Lock Left) allinea l'immagine a sinistra e la mantiene 
allineata quando si lavora con tutte le immagini di una serie. 
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7. Allinea e blocca a destra (Align & Lock Right) allinea l'immagine a destra e la mantiene 
allineata quando si lavora con tutte le immagini di una serie. 

 

8. Se non è presente spazio sufficiente per la visualizzazione dei pulsanti, viene 
visualizzato il pulsante Altro (More). Fare clic sul pulsante Altro (More) per visualizzare i 
pulsanti mancanti. 

 

9. Visualizzare i dati aggiuntivi dell'immagine utilizzando il pulsante Accesso rapido ai dati 
aggiuntivi (Quick access to additional data) (numero 9) nella barra degli strumenti della 
finestra di visualizzazione. Vedere la descrizione dettagliata della funzionalità nella 
sezione "Accesso rapido a dati aggiuntivi". 

 

10. Salvare rapidamente l'oggetto chiave e lo stato presentazione toccando il pulsante 
Salvataggio rapido (Quick save) (numero 10) nella barra degli strumenti della finestra di 
visualizzazione. Vedere la descrizione dettagliata della funzione nelle sezioni "Stati 
presentazione" e "Oggetti chiave". 

 

 NOTA!  Il sistema visualizza una notifica sul processo in corso e disattiva temporaneamente i pulsanti 

Copia immagine originale negli appunti (Copy original image to the clipboard), Salva il contenuto della 

finestra di visualizzazione come acquisizione secondaria DICOM (Save viewport content as secondary 

capture DICOM)  e Salvataggio rapido (Quick save) per evitare di fare clic ripetutamente. 

 NOTA!  Il sistema disattiva i pulsanti Copia immagine originale negli appunti (Copy original image to 

the clipboard), Salva il contenuto della finestra di visualizzazione come acquisizione secondaria DICOM 

(Save viewport content as secondary capture DICOM)  e Salvataggio rapido (Quick save) per evitare di fare 

clic involontariamente mentre sono attivati altri flussi di lavoro del mouse, come le misurazioni, nella finestra di 

visualizzazione. 

 NOTA!  Il pulsante degli strumenti nella barra degli strumenti della finestra viene visualizzato solo se è 

applicabile in base alla configurazione del visualizzatore, alle azioni dell'utente o al contenuto della finestra. 

 

Nella finestra di visualizzazione possono essere visualizzati i seguenti comandi (vedere i comandi nell'angolo in 

basso a sinistra nella Figura 28): 

 

11. Casella di controllo per lo smoothing dell'immagine e dell'immagine multi-frame. Per 
impostazione predefinita, l'effetto di smoothing è applicato all'apertura dell'immagine. Se 
l'utente deseleziona la casella di controllo, il sistema visualizza l'immagine senza 
applicare lo smoothing e salva le informazioni nella memoria locale del browser. Lo 
smoothing non verrà applicato alle immagini di questa modalità fino a quando l'opzione di 
smoothing non verrà nuovamente modificata o la memoria locale del browser non verrà 
cancellata. 

 NOTA!  Il testo e i simboli possono risultare distorti quando si applica lo smoothing ai referti salvati come 

immagini di acquisizione secondaria. 

 NOTA!  Lo smoothing non viene applicato e la casella di controllo non viene visualizzata se lo smoothing è 

disattivato nella configurazione del sistema. 

 

Copia del contenuto della finestra di visualizzazione  

Se nella finestra di visualizzazione vengono visualizzati immagini, video o fotogrammi multipli, il sistema offre due 

opzioni per copiare e salvare il contenuto della finestra di visualizzazione: 

 

12. Casella di selezione della palette colori per le immagini monocromatiche. La 
visualizzazione della casella di selezione della palette colori è controllata dal menu 
dello strumento Windowing e permette di applicare la palette colori all'immagine 
monocromatica (vedere la sezione "Palette colori per immagini monocromatiche"). 
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¶ Il pulsante Copia il contenuto della finestra di visualizzazione negli appunti (Copy viewport content to 

the clipboard)  nella barra degli strumenti della finestra di visualizzazione converte il contenuto della 

finestra in formato png e lo copia negli appunti. Una volta copiato, il contenuto degli appunti può essere 

incollato in qualsiasi sorgente che supporti il formato png. 

¶ Il pulsante Salva il contenuto della finestra di visualizzazione come acquisizione secondaria DICOM 

(Save viewport content as secondary capture DICOM)  nella barra degli strumenti della finestra di 

visualizzazione converte il contenuto copiato della finestra di visualizzazione in acquisizione secondaria 

DICOM e lo memorizza nel PACS. Per memorizzare il contenuto acquisito viene utilizzata la sintassi di 

trasferimento base JPEG. L'immagine archiviata viene automaticamente visualizzata come una nuova 

istanza nella serie Acquisizioni secondarie (Secondary captures) , che di solito è l'ultima serie dello 

studio.  

 NOTA!  Il contenuto della finestra di visualizzazione, che mostra le serie ricomposte in 2D o 3D, può 

anche essere copiato negli appunti o salvato come acquisizione secondaria. 

 NOTA!  La funzione di salvataggio del contenuto della finestra di visualizzazione in DICOM è disponibile 

solo se l'archivio dello studio utilizzato offre la funzione di salvataggio DICOM. 

 

Il contenuto della finestra di visualizzazione viene copiato come descritto: 

¶ Le dimensioni dell'immagine degli appunti sono uguali a quelle dell'area della finestra di visualizzazione; 

¶ I pixel della finestra di visualizzazione vengono copiati come segue: 

- Viene copiata l'immagine o il fotogramma attualmente visualizzato, così com'è visualizzato nella 

finestra di visualizzazione dopo tutte le trasformazioni, come la rotazione, lo zoom e il windowing; 

- Vengono copiati i pixel dell'immagine PET fusa; 

- Se si copia negli appunti, vengono copiate tutte le etichette della finestra di visualizzazione, così 

come sono visualizzate nella finestra di visualizzazione. Per le etichette della finestra di 

visualizzazione con comando attivo (come la casella di controllo dello smoothing), viene visualizzata 

la selezione corrente al posto del comando. Se si desidera copiare senza etichette informative, prima 

di copiare nascondere le etichette con lo strumento Etichette informative (Info Labels) (vedere la 

sezione ñEtichette informativeò); 

- Vengono copiate tutte le misure con etichette, testo (commenti) così come sono visualizzate nella 

finestra di visualizzazione; 

- Vengono copiati tutti i segmenti visualizzati nella finestra di visualizzazione; 

¶ I seguenti elementi della finestra di visualizzazione non vengono copiati: 

- La barra di scorrimento non viene copiata; 

- Gli strumenti della barra degli strumenti della finestra di visualizzazione (icone) non vengono copiati; 

- Altre barre degli strumenti (come la barra degli strumenti di fusione e la barra degli strumenti multi-

frame) non vengono copiate; 

- Se si salva il contenuto della finestra di visualizzazione come acquisizione secondaria DICOM, le 

etichette della finestra di visualizzazione e le etichette della finestra di visualizzazione con i comandi 

(come la casella di controllo dello smoothing) non vengono copiate. 

 

Copia dell'immagine originale negli appunti  

Se l'immagine viene visualizzata nella finestra di visualizzazione, nella barra degli strumenti della finestra di 

visualizzazione viene visualizzato il pulsante Copia immagine originale negli appunti (Copy original image to the 
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clipboard) . Facendo clic sul pulsante si converte il contenuto originale dell'immagine attualmente visualizzata 

nella finestra di visualizzazione, in formato png e si copia questa immagine png negli appunti. 

 NOTA!  La funzione di copia dell'immagine originale negli appunti (Copy original image to the clipboard) è 

disabilitata nella configurazione predefinita del sistema. 

 

Accesso rapido a dati aggiuntivi  

 NOTA!  L'immagine medica è qualificata come immagine con dati aggiuntivi se esiste almeno uno stato di 

presentazione salvato per l'immagine, oppure se l'immagine è contrassegnata come appartenente ad almeno un 

oggetto chiave salvato o non salvato, oppure se entrambe le condizioni sono soddisfatte. 

 NOTA!  Tenere presente che la visualizzazione e il salvataggio degli oggetti chiave e degli stati presentazione 

possono essere limitati dai diritti dell'utente. 

Se le serie visualizzate nella finestra di visualizzazione contengono immagini con dati aggiuntivi, nella barra degli 

strumenti della finestra di visualizzazione vengono visualizzati i comandi per l'accesso rapido ai dati aggiuntivi: 

 

Figura 29. Accesso rapido a ulteriori comandi per i dati 

Per accedere alle immagini con dati aggiuntivi, utilizzare i comandi di accesso rapido descritti di seguito: 

¶ Se viene visualizzata la barra di scorrimento, i contrassegni sulla barra di scorrimento  indicano la 

posizione delle immagini con dati aggiuntivi all'interno della serie. Fare clic su un punto contrassegnato 

della barra di scorrimento per aprire l'immagine con dati aggiuntivi. 

¶ Usare il pulsante a forma di freccia rivolto verso l'alto  e il pulsante a forma di freccia rivolto verso il 

basso  per spostarsi tra le immagini con dati aggiuntivi nella serie visualizzata: 

o I pulsanti a forma di freccia vengono visualizzati solo se le serie contengono più di 

un'immagine; 

o Fare clic sul pulsante a forma di freccia rivolto verso l'alto per spostarsi dall'immagine 

attualmente visualizzata all'immagine precedente con altri dati nella serie. Il pulsante a forma di 

freccia è grigio e inattivo se non sono presenti immagini con dati aggiuntivi dall'immagine 

attualmente visualizzata all'inizio della serie; 
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o Fare clic sul pulsante a forma di freccia rivolto verso il basso per spostarsi dall'immagine 

attualmente visualizzata all'immagine successiva con altri dati della serie. Il pulsante a forma di 

freccia è grigio e inattivo se non ci sono immagini con dati aggiuntivi dall'immagine attualmente 

visualizzata alla fine della serie. 

¶ Utilizzare il pulsante Oggetto chiave (Key object)  per visualizzare gli oggetti chiave della serie e per 

impostare il filtro dell'oggetto chiave (vedere la sezione "Oggetti chiave" per una descrizione 

dettagliata). Il pulsante Oggetto chiave (Key object) è grigio e non attivo se l'immagine visualizzata non 

appartiene ad alcun oggetto chiave. 

¶ Utilizzare il pulsante Stato presentazione (Presentation state)  per visualizzare e aprire lo stato 

presentazione salvato (vedere la sezione "Stati presentazione" per una descrizione dettagliata). Il 

pulsante Stato presentazione (Presentation state) è grigio e inattivo se l'immagine visualizzata non ha 

uno stato presentazione salvato. 

Palette colori per immagini monocromatiche  

Se l'immagine monocromatica viene visualizzata nella finestra di visualizzazione e l'utente abilita la selezione 

della palette colori per la serie visualizzata nella finestra di visualizzazione attiva (vedere la sezione 

"Windowing"), il sistema visualizza il campo di selezione della palette colori nella finestra di visualizzazione. Per 

impostazione predefinita, l'immagine si apre in scala di grigi e non viene applicata alcuna palette colori. L'utente 

può applicare la palette colori: 

¶ Espandere il campo di selezione della palette colori e selezionare la palette, se si desidera applicarla: 

 

Figura 30. Selezione e applicazione della palette colori 

¶ Selezionare l'opzione per non applicare la palette colori ("Nessuna" (None)) per visualizzare 

nuovamente l'immagine in scala di grigi nella finestra di visualizzazione.  

 NOTA!  La disattivazione della selezione della palette colori nel menu di Windowing cancella 

automaticamente la palette colori applicata nella finestra di visualizzazione attiva. 

 NOTA!  La palette colori viene automaticamente disattivata se l'altra serie viene aperta nella finestra di 

visualizzazione o se viene aperto un altro tipo di istanza per la stessa serie. 

 

Applicando la palette colori, è possibile applicare anche l'inversione. Il set di colori di una palette colori invertita è 

lo stesso, ma l'inizio e la fine della gamma di colori sono invertiti (ad esempio, se il primo colore era giallo e 

l'ultimo rosso, dopo l'inversione il primo colore sarà rosso e l'ultimo giallo). 
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Figura 31. Palette colori invertita 

 NOTA! Se la palette colori viene applicata per la prima volta a un'immagine invertita, l'inversione viene 

automaticamente disattivata. Se l'inversione viene attivata dopo l'applicazione della palette, l'inversione viene 

mantenuta attiva. 

 

Menu rapido  

Facendo clic con il tasto destro del mouse sull'area della finestra di visualizzazione, viene visualizzato un menu 

rapido . Il menu rapido offre gli strumenti che sono stati scelti per essere inclusi in un menu rapido tramite le 

Impostazioni (Settings) (per ulteriori informazioni, consultare il capitolo "Impostazioni").  

 

Figura 32. Menu rapido 

 

Se in Impostazioni (Settings) è stato specificato che la zona delle anteprime è accessibile dal menu rapido, 

facendo clic con il tasto destro del mouse su un punto selezionato della finestra di visualizzazione viene 

visualizzata la zona delle anteprime a destra del punto in cui si è fatto clic e il menu rapido a sinistra del punto in 

cui si è fatto clic. 
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Figura 33. Menu rapido con zona delle anteprime 

Apertura degli studi  

 NOTA!  La sezione descrive come aprire gli studi nella finestra del visualizzatore dall'elenco dei risultati della 

ricerca nella finestra Cerca (Search). Per una descrizione dell'apertura degli studi in modalità mobile, vedere la 

sezione "Apertura degli studi in modalità MedDream Mobile". Se il visualizzatore viene utilizzato in una soluzione 

integrata, la finestra viene aperta da un sistema informativo di integrazione, come un sistema informativo 

ospedaliero o un portale per i pazienti. 

 NOTA!  Per una descrizione dettagliata di come aprire gli studi dall'elenco degli studi paziente, vedere le 

sezioni "Finestra studi paziente" e "Storico del paziente". 

 NOTA!  Per visualizzare l'immagine dello studio già aperto nella finestra del visualizzatore, trascinare 

l'immagine dall'anteprima o utilizzare il menu Serie (Series) (vedere la sezione "Serie"). 

 

Se si desidera aprire lo studio, procedere come segue: 

1. Individuare lo studio nell'elenco dei risultati della ricerca (la riga attiva è evidenziata quando si scorre l'elenco) 

e fare clic su di esso. 
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Figura 34. Selezione dello studio nell'elenco dei risultati della ricerca 

 

2. Si apre una nuova scheda del browser e la finestra del visualizzatore con lo studio selezionato: 

 

Figura 35. Finestra del visualizzatore nella nuova scheda 

 NOTA!  Si apre l'immagine della prima serie, se sono soddisfatte le condizioni di apertura automatica 

dell'immagine (vedere la descrizione nella sezione Impostazioni (Settings)). 

 NOTA!  Se è configurata un'anteprima della serie per modalità, viene aperta la prima istanza o quella centrale, 

a seconda della configurazione. 

 

3a. Se è necessario aprire più di uno studio nella stessa finestra del visualizzatore (ad esempio, per confrontare 

le immagini di studi diversi), procedere come segue: 

¶ Dalla scheda della finestra del visualizzatore tornare alla scheda della finestra Cerca (Search). 

¶ Individuare e fare clic sullo studio nei risultati della ricerca, come descritto al punto 1. 

¶ La scheda Visualizzatore (Viewer) si attiva automaticamente e lo studio selezionato viene aperto nella 

finestra del visualizzatore. La descrizione dello studio viene visualizzata in fondo alla zona delle 

anteprime e viene espansa. Le descrizioni di tutti gli studi aggiunti in precedenza sono chiuse: 

file:///C:/DOC_GEN/UM_IIb/TEST/Viewer_EN.docx%23_14._Information_window
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Figura 36. Nuovo studio aperto nella stessa finestra del visualizzatore 

 NOTA!  Nel caso in cui la prima immagine dello studio debba essere aperta secondo le Impostazioni 

(Settings), l'immagine viene aperta nella prima finestra (in alto a destra) e solo se questa finestra di visualizzazione 

è vuota. 

 NOTA!  Ripetere le azioni di questo passo se si desidera aprire il terzo o più studi nella stessa finestra del 

visualizzatore. 

 NOTA!  Per impostazione predefinita, gli studi di più pazienti possono essere visualizzati nella stessa finestra 

del visualizzatore. Tuttavia, il sistema potrebbe essere configurato in modo da chiudere tutti gli studi del paziente 

precedente prima di aprire lo studio di un nuovo paziente. Per la configurazione del sistema, rivolgersi 

all'amministratore del sistema. 

 

3b. Se si desidera aprire lo studio in una nuova finestra del visualizzatore, procedere come segue: 

¶ Dalla scheda della finestra del visualizzatore tornare alla scheda della finestra Cerca (Search). 

¶ Individuare lo studio nei risultati della ricerca e fare clic tenendo premuto il tasto CTRL. 

¶ Si apre la nuova scheda del browser e la nuova finestra del visualizzatore con lo studio selezionato. 

Finestra Studi del paziente  

La finestra Studi del paziente (Patient studies) viene visualizzata nelle seguenti condizioni: 

¶ L'URL con parametri viene utilizzato per aprire gli studi nel visualizzatore, 

¶ il parametro URL passato è l'ID del paziente per un solo paziente, 

¶ e il sistema è configurato per mostrare la finestra Studi paziente (Patient studies) invece di aprire 

direttamente gli studi nella finestra del visualizzatore. 

 La finestra Studi del paziente (Patient studies) visualizza l'elenco degli studi del paziente , recuperato in base 

all'ID del paziente e ai dati di archiviazione nell'URL: 

file:///C:/DOC_GEN/UM_IIb/TEST/Viewer_EN.docx%23_14._Information_window
file:///C:/DOC_GEN/UM_IIb/TEST/Viewer_EN.docx%23_14._Information_window
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Figura 37. Finestra Studi del paziente (Patient studies) 

È possibile ordinare, cercare e aprire gli studi dall'elenco Studi del paziente (vedere la descrizione dettagliata 

della funzione nella sezione "Storico del paziente "). 

 NOTA!  Il sistema può essere configurato per visualizzare le diverse informazioni sullo studio nella finestra 

degli studi del paziente e nella finestra dello storico del paziente. 

 NOTA!  Non è possibile ordinare e filtrare l'elenco degli studi del paziente se si lavora in modalità mobile. 

 NOTA!  Non sarà possibile riaprire la finestra Studi del paziente (Patient studies) dal visualizzatore. Tuttavia, 

è possibile accedere all'elenco degli studi del paziente nella finestra Storico del paziente (Patient history), se la 

visualizzazione dello storico del paziente è consentita. 

 ATTENZIONE!  Il sistema ospedaliero integrante può avere e utilizzare diversi ID paziente da fonti diverse 

per lo stesso paziente. Fare attenzione e notare che lo storico degli studi dei pazienti da una particolare sorgente 

non sarà accessibile dal visualizzatore, se non si apre inizialmente almeno uno studio con ogni diverso ID paziente. 

Storico del paziente  

L'elenco degli studi del paziente  fornisce una rapida panoramica di tutto lo storico di ricerca del paziente. La 

finestra Storico del paziente (Patient history) si apre facendo clic sulla relativa icona  nella zona delle 

anteprima o nella finestra modale Serie (Series) della finestra del visualizzatore:  

 

Figura 38. Apertura della finestra Storico del paziente (Patient history) dall'intestazione degli studi visualizzati 
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 NOTA!  L'icona dello storico del paziente è visibile solo se la visualizzazione dello storico del paziente è 

consentita dalla configurazione del sistema e dai diritti dell'utente. 

 

La finestra dello storico del paziente visualizza gli studi del paziente: 

 

Figura 39. Finestra Storico del paziente (Patient history) 

 NOTA!  Il sistema può essere configurato per cercare gli studi dei pazienti in tutti gli archivi o nell'archivio 

degli studi visualizzati. 

 ATTENZIONE! Tenere presente che l'accesso agli archivi può essere limitato dai diritti dell'utente. Se la 
ricerca degli studi dei pazienti è configurata in tutti gli archivi, la ricerca viene eseguita negli archivi autorizzati per 
l'utente. 

 

Per impostazione predefinita, nell'elenco Studi del paziente  sono fornite le seguenti informazioni sullo 

studio:  

¶ ID - numero di identificazione del paziente. 

¶ Nome (Name) - nome e cognome del paziente. 

¶ Modalità (Modality)  - il metodo utilizzato per ottenere le immagini dello studio (modalità). 

¶ Descrizione (Description) ï descrizione dello studio. 

¶ Data e ora (Date Time)  ï data e ora dello studio. 

¶ Sorgente AE (Source AE) ï dispositivo da cui lo studio è stato inviato al PACS. 

 NOTA!  Il sistema può essere configurato per visualizzare altre informazioni sullo studio nella finestra 

dell'elenco degli studi del paziente. 

 

È possibile utilizzare il filtro modalità nell'angolo in alto a destra della finestra Storico del paziente (Patient history). 

Possibili opzioni di filtro: 

¶ La modalità dello studio da cui è stata aperta la finestra Anamnesi del paziente (Patient history) (CR 

nella figura ); 
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¶ Tutti (All) gli studi dell'anamnesi del paziente. Questa opzione è il valore predefinito quando si apre la 

finestra dello storico. 

 

Nell'elenco Studi del paziente (Patient studies)  sono possibili le seguenti azioni: 

¶ Ordinare l'elenco degli studi del paziente. L'ordinamento è possibile per tutte le colonne. La funzione 

relativa all'ordinamento: 

- Per impostazione predefinita, l'elenco viene ordinato in ordine decrescente in base alla Data e ora 

(Date Time)  quando viene visualizzato l'elenco degli studi del paziente. 

- Per ordinare l'elenco in base alla colonna selezionata o per cambiare l'ordine di ordinamento, è 

necessario fare clic sul pulsante di ordinamento nell'intestazione della colonna selezionata. Questa 

azione esegue l'ordinamento e modifica l'icona di ordinamento come segue:  ordinato in modo 

ascendente,  ordinato in modo discendente,  non ordinato. 

- È possibile ordinare solo per una colonna alla volta. L'ordinamento per un'altra colonna annulla 

automaticamente l'ordinamento precedente. 

¶ Per filtrare o cercare nell'elenco degli studi: 

- Per applicare il filtro della modalità, fare clic sul pulsante della modalità nell'angolo in alto a 

destra della finestra dello storico del paziente . Il pulsante evidenziato indica che il 

filtro di modalità è applicato. Fare clic su "Tutti" (All) per reimpostare il filtro delle modalità. 

- Per visualizzare gli studi di un determinato anno, utilizzare il filtro degli anni sulla sinistra della 

finestra. Fare clic su un anno che ha un indicatore di studi a sinistra e l'anno evidenziato 

 indica che il filtro dell'anno è applicato. È possibile filtrare gli studi per diversi anni 

tenendo premuto il tasto CTRL e facendo clic sugli anni nel filtro degli anni. L'opzione "ND" 

(NA) è disponibile alla fine del filtro, se sono presenti studi senza data. Per rimuovere il filtro di 

un anno particolare, fare clic sull'anno evidenziato. La casella di controllo nella parte superiore 

del filtro rimuove tutti i filtri degli anni. 

- Il filtro/la ricerca è possibile per tutte le colonne con l'icona di ricerca . Per eseguire una ricerca, 

fare clic sul nome della colonna: il sistema evidenzia l'icona di ricerca e il campo di immissione dei 

criteri di ricerca. Inserire una frase di ricerca nel campo di immissione evidenziato: il sistema filtra 

automaticamente l'elenco in base al testo inserito. Le colonne con un filtro attivo hanno l'icona di 

ricerca  evidenziata nell'intestazione della colonna. 

- Si noti che è possibile applicare diversi filtri simultaneamente. 

¶ Aprire lo studio del paziente per visualizzarlo: 

- Per aprire uno studio, fare clic sull'icona a forma di occhio  nella prima colonna dell'elenco degli 

studi. 

- Per aprire più studi simultaneamente, selezionare la casella di controllo accanto agli studi che si 

desidera aprire e fare clic sul pulsante Aggiungi studi al visualizzatore (Add studies to viewer) .  

Tutti gli studi attualmente visualizzati nell'elenco possono essere selezionati o deselezionati in una 

sola volta facendo clic sulla casella di controllo nell'intestazione della prima colonna. 

-  Tutti gli studi già aperti nel visualizzatore sono evidenziati come Aggiunti (Added)  e non presentano 

comandi per l'apertura. 
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Several filters and sorting active Diversi filtri e ordinamenti attivi 

Opening multiple studies Apertura di studi multipli 

Figura 40. Ricerca e apertura di diversi studi dalla finestra Storico del paziente (Patient history) 

 NOTA!  Non è possibile ordinare e filtrare l'elenco degli studi del paziente se si lavora in modalità mobile. 

 NOTA!  Per impostazione predefinita, la ricerca dello storico viene eseguita in base all'ID paziente (Patient 

ID). Se vengono visualizzati più ID paziente, contattare l'amministratore del sistema in merito alla configurazione 

del sistema. 

Strumenti per la manipolazione e l'analisi delle immagini  

 NOTA!  Nella sezione "Proprietà della barra degli strumenti" è possibile configurare i pulsanti e in quale ordine 

visualizzarli sulla barra degli strumenti. 

 

Per regolare e analizzare le immagini dello studio secondo i criteri desiderati, utilizzare gli strumenti di 
manipolazione delle immagini:  

 

Figura 41. Strumenti di manipolazione delle immagini 

Windowing  

 

Il pulsante Windowing  consente di regolare il contrasto e la luminosità dell'immagine (valori Livello (Level) e 
Finestra (Window)). La luminosità può essere modificata con il mouse o dal menu. 

Per modificare la luminosità con il mouse, assegnare il tasto del mouse alla funzione Windowing . Tenere 
premuto il pulsante assegnato e trascinare il mouse verso l'alto o verso il basso (per modificare i valori del Livello 
(Level)) e verso destra o verso sinistra per modificare i valori della Finestra (Window). È possibile modificare il 
valore del windowing anche trascinando con il tasto centrale del mouse e tenendo premuto il tasto Maiusc. 

I valori del windowing possono essere applicati per la stessa serie in finestre di visualizzazione diverse. Per 
impostazione predefinita, questa funzione è disabilitata e per abilitarla è necessario utilizzare il menu 
Sincronizza windowing per la stessa serie (Sync Windowing for Same Series) . 
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 NOTA!  La funzione di sincronizzazione del windowing è applicabile anche alle serie ortogonali ricostruite. 

 

Inoltre, è possibile fare clic sul triangolo rosso a destra del pulsante e selezionare la finestra dal menu: 

 

Figura 42. Esempio di menu del pulsante Windowing 

Il menu del livello di luminosità è composto da elementi statici e dinamici - gruppi e opzioni. Gli elementi dinamici 

del menu vengono visualizzati solo se sono applicabili all'immagine attiva. 

Descrizione degli elementi del menu Windowing: 

¶ Gruppo statico Windowing DICOM (DICOM Windowing) . Il gruppo contiene le seguenti opzioni: 

- Automatico (Auto)  ï il sistema analizza l'immagine e regola automaticamente la luminosità e 

il contrasto. Opzione di menu statica. Il windowing automatico viene applicato se non sono 

disponibili altre opzioni nel gruppo Windowing DICOM. 

- Opzioni di menu dinamiche - vengono visualizzati tutti gli abbinamenti dei valori di Finestra 

(Window) e Livello (Level) dai dati DICOM dell'immagine: titolo finestra, valore w e valore l. La 

prima opzione viene applicata automaticamente, se disponibile.  

¶ Il gruppo dinamico VOI LUT (Value Of Interest Look-Up Table) viene visualizzato solo se nel file DICOM 

dell'immagine sono presenti configurazioni VOI LUT. Questa trasformazione dà maggior peso alla 

gamma di valori di interesse. Il centro e la larghezza della finestra standard DICOM sono VOI LUT 

lineari in cui sono specificati solo 2 parametri: centro e larghezza dell'intervallo. La configurazione VOI 

LUT non lineare utilizza invece una curva di forma libera sotto forma di tabella. Nell'ambiente utente di 

MedDream la configurazione VOI LUT è chiamata trasformazione non lineare.  

- Il gruppo VOI LUT visualizza tutte le configurazioni VOI LUT disponibili nel file DICOM 

dell'immagine attiva. Vengono visualizzati i nomi delle configurazioni VOI LUT specificate nel 

file DICOM. Se esistono configurazioni VOI LUT, viene applicata automaticamente la prima 

configurazione VOI LUT, insieme ai valori Automatico w e l. 

¶ Il gruppo LUT colore (Color LUT)  visualizza il menu PALETTE COLORI (COLOR PALETTE) , se nel 

file DICOM dell'immagine è presente la PALETTE COLORI. Se esiste una palette colori, questa verrà 
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applicata durante il processo di caricamento dello studio. Dopo aver modificato il livellamento della 

finestra per un'immagine aperta attraverso il menu, la palette colori non verrà applicata 

automaticamente. Per applicare la palette colori dopo aver cambiato il livello di windowing, fare clic sul 

menu PALETTE COLORI (COLOR PALETTE).  

¶ Il gruppo dinamico Windowing personalizzato (Custom Windowing)  mantiene le opzioni di 

windowing personalizzate definite nelle impostazioni (vedere la sezione "Impostazioni di windowing"), 

se la modalità di immagine attiva è conforme alle impostazioni. 

¶ Inverti (Invert)  - l'opzione statica utilizzata per invertire l'immagine.  

¶ Sincronizza windowing per la stessa serie (Sync Windowing for Same Series)  - opzione statica 

che consente di applicare i valori di windowing per la stessa serie visualizzata in finestre di 

visualizzazione diverse (comprese le proiezioni MPR). La sincronizzazione del windowing è abilitata se 

è evidenziata l'icona di windowing sincronizzato sul lato sinistro del menu . Le impostazioni di 

sincronizzazione del windowing sono memorizzate nella memoria locale del browser e si applicano solo 

allo stesso browser. 

¶ Selezione della palette colori (Color Palette Selection)  - opzione statica che abilita l'applicazione 

della palette colori per la serie nella finestra di visualizzazione attiva (vedere la sezione "Palette colori 

per immagini monocromatiche"). La selezione della palette colori è abilitata se l'icona sul lato sinistro 

del menu è evidenziata . 

¶ Mostra sovrapposizione DICOM (Show DICOM Overlay)  ï opzione statica che mostra o nasconde la 

sovrapposizione sull'immagine. La sovrapposizione viene visualizzata se l'icona sul lato sinistro del 

menu è evidenziata .  

 NOTA!  Per visualizzare la sovrapposizione, i dati del livello di sovrapposizione devono essere 

disponibili in DICOM e deve essere configurata la visualizzazione della sovrapposizione. 

 NOTA!  La visualizzazione della sovrapposizione incorporata dismessa può essere ulteriormente 

disattivata nella configurazione. Se i dati della sovrapposizione non vengono visualizzati, contattare 

l'amministratore del sistema. 

 NOTA! Il livello di sovrapposizione viene automaticamente invertito, se visualizzato su un'immagine 

invertita. 

 

 

Figura 43. Immagine con strato di sovrapposizione DICOM visualizzato (sinistra) e non visualizzato (destra) 

 

Per modificare i valori di windowing è possibile utilizzare tasti di scelta rapida: 
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¶ Per impostazione predefinita, Automatico (Auto)  è collegato alla scelta rapida [0]; 

¶ Il valore DICOM è collegato alla scelta rapida [1] per impostazione predefinita; se sussiste più di un 

valore nel DICOM, la scelta rapida è collegata al primo valore e il valore successivo non ha scelta 

rapida. 

¶ I valori delle scelte rapide di Windowing personalizzato (Custom Windowing)  vengono creati 

dinamicamente da [2] a [9], l'ordine di visualizzazione dei valori nel menu. Se si desidera modificare 

l'ordine delle scelte rapide, è necessario modificare l'ordine dei valori personalizzati nella finestra delle 

impostazioni. 

Ai valori Auto e DICOM-primo possono essere assegnate scelte rapide aggiuntive. Per ulteriori informazioni 

vedere il capitolo "Tasti di scelta rapida". 

 

Istogramma  

 

L'Istogramma (Histogram)  può essere aperto dal menu Windowing selezionando la voce Istogramma 

(Histogram)  o premendo un tasto di scelta rapida (se assegnato dall'amministratore del sistema). 

Istogramma (Histogram) - un grafico a barre che mostra la distribuzione dei dati di intensità dei pixel in 

un'immagine: l'asse orizzontale del grafico rappresenta la variazione dei valori e l'asse verticale rappresenta il 

numero totale di pixel per quel valore. La curva gialla che attraversa il grafico rappresenta i valori W/L di 

windowing. 

È possibile selezionare tre scale per i grafici  : 

1. "HU" - unità HU in scala fissa da -1500 a 2500; 

2. "Intervallo di valori min-max" (Min-max value range): scala dal valore effettivo più piccolo del pixel al 

valore effettivo più grande dell'immagine (la larghezza e i valori della scala dipendono dai dati 

dell'immagine aperta); 

3. "Intervallo completo" (Full range) - la serie massima di valori possibili sotto il tag di memorizzazione 

dell'intensità del pixel "Bit memorizzati" (Bits Stored) ("16": [-32768, 32767]; ñ12ò: [-2048, 2047]; ñ8ò: [-

128, 127]). 

È possibile specificare in quanti bin devono essere suddivisi i dati - Numero di bin (Number of bins)  (valori 

possibili da 32 a 1024). 

 NOTA! In alcuni casi, le scale di bin dell'istogramma e i valori del windowing non corrispondono, rendendo 

inutilizzabile il diagramma dell'istogramma. In questo caso, nella finestra dell'istogramma viene visualizzato un 

messaggio di avvertenza. 

L'utente può cambiare:  

¶ il centro dell'intervallo - il Livello della finestra (Window Level)  (L); 

¶ l'intervallo dei numeri, definito Larghezza della finestra (Window Width)  (W); 

¶ il Limite inferiore (Lower Bound)  della larghezza;  

¶ il Limite superiore (Upper Bound)  della larghezza. 



Visualizzatore  DICOM MedDream 45 

 

Allegato I del MANUALE DELL'UTENTE di MedDream 

 

 

Figura 44. Gestione dei valori W/L nell'istogramma 

I valori possono essere modificati con la barra di scorrimento, inserendo i valori dalla tastiera o utilizzando le 

frecce per modificare i valori entro 10 . 

 NOTA! Quando si inserisce un valore da tastiera, il sistema applica il valore inserito solo quando si preme 

Invio o quando si cambia il focus del cursore. 

 NOTA! Se l'utente inserisce un valore inferiore a quello possibile, il sistema seleziona automaticamente il 

valore minimo possibile. Il sistema seleziona automaticamente il valore massimo possibile se viene immesso un 

valore superiore a quello possibile. 

 NOTA! I valori massimi e minimi possono essere visualizzati nel suggerimento che appare quando si passa 

il mouse sul campo di immissione. 

 

Nella finestra Istogramma (Histogram) è possibile selezionare i valori File DICOM (DICOM file), Auto 

(Automatico) e Personalizzato (Custom), come nella voce di menu Windowing. È anche possibile invertire 

l'immagine e attivare la palette colori. 

 

Figura 45. Ulteriori pulsanti nella finestra dell'istogramma 

La finestra contiene un gruppo di informazioni aggiuntive . 

Questa parte contiene opzioni aggiuntive: 

¶ per deselezionare la spunta per non nascondere la barra più a sinistra del grafico 

. 

¶ per specificare di rifiutare gli outlier di estremità inferiori a  (valore massimo 

possibile 20). 

 NOTA! Se sono aperte più finestre di visualizzazione con studi diversi o immagini diverse, l'istogramma 

rappresenta le informazioni dell'immagine attiva. 
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Ruotare la rotella del mouse per ingrandire il grafico dell'istogramma. L'ingrandimento mostra una gamma di 

valori più dettagliata. Il grafico ingrandito può essere visualizzato trascinandolo verso qualsiasi bordo del grafico. 

 

Figura 46. Zoom del grafico dell'istogramma 

Per una visualizzazione più dettagliata del numero di pixel con valori specifici, è possibile scorrere la barra di 

scorrimento dell'asse Y. 

 

Figura 47. Zoom sull'asse Y del grafico dell'istogramma 

Per annullare lo zoom, selezionare il pulsante . 

 

Panoramica  

 

Il pulsante Panoramica (Pan)  permette di inserire le immagini all'interno del riquadro. È possibile modificare la 
posizione dell'immagine utilizzando il mouse o l'opzione di allineamento dal menu. Questa funzione è 
particolarmente utile quando l'immagine è più grande del riquadro, come di solito accade dopo lo zoom. 

Per modificare la posizione dell'immagine con il mouse, assegnare il tasto del mouse alla funzione Panoramica 

(Pan) . Per spostare un'immagine all'interno del riquadro: 

¶ premere il tasto del mouse selezionato sull'immagine e trascinare il cursore nel punto o nella posizione 

desiderata; 

¶ rilasciare il tasto del mouse per lasciare l'immagine nella nuova posizione.  

È possibile modificare la posizione anche trascinando con il tasto centrale del mouse e tenendo premuto il tasto 

Ctrl. 

È possibile utilizzare il menu Panoramica (Pan) per modificare l'allineamento dell'immagine, l'icona evidenziata 

indica che l'allineamento è attivato : 
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Figura 48. Opzioni di allineamento dell'immagine nel menu Panoramica (Pan) 

Le azioni di menu con la funzione aggiuntiva Blocca (Lock)  non solo allineano l'immagine, ma la 

mantengono allineata anche quando si lavora sulle immagini della serie. Il blocco non consente di allontanare le 

immagini dal bordo selezionato quando si modifica la scala o la posizione dell'immagine. Quando è attivato il 

menu Blocca (Lock), le icone sono evidenziate . 

Per disattivare il blocco, premere nuovamente la voce di menu evidenziata. 

Il sistema disattiva automaticamente il blocco quando si seleziona un allineamento senza blocco o quando si 

esegue un'azione di rotazione (con il mouse o selezionandola dal menu). 

I pulsanti Allinea e blocca (Align & Lock) sono disponibili nella finestra di visualizzazione delle immagini MG. 

 

Figura 49. Pulsanti Allinea e blocca (Align & Lock) nella finestra di visualizzazione 

È possibile attivare una funzione che, quando si attiva Allinea e blocca (Align & Lock), visualizza tutte le etichette 

e i comandi (pulsanti, barra di scorrimento ecc.) sul lato opposto dell'immagine di allineamento. 

 NOTA! La funzione deve essere attivata nelle impostazioni. 
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Figura 50. Allinea e blocca (Align & Lock): sul lato opposto dell'allineamento 

Inoltre, è possibile definire nelle impostazioni quali etichette devono essere visualizzate se l'altezza della finestra 

di visualizzazione è ridotta e non tutte le etichette rientrano. Ad esempio, se si specificano la data e il nome del 

paziente come obbligatori e se non tutte le etichette rientrano, vengono visualizzate solo le etichette definite, le 

altre non vengono visualizzate e al loro posto è indicato "..." 

 

Figura 51. Allinea e blocca (Align & Lock): etichette obbligatorie da visualizzare 

 

Zoom  

 

Il pulsante Zoom  consente di ingrandire o ridurre le dimensioni dell'immagine. È possibile modificare le 
dimensioni dell'immagine utilizzando il mouse o l'opzione di zoom dal menu. 

Per modificare le dimensioni dell'immagine con il mouse, assegnare il tasto del mouse alla funzione Zoom . 
Per eseguire lo zoom dell'immagine, procedere come segue: 

¶ scegliere la parte dell'immagine che si desidera ingrandire o ridurre, 

¶ posizionare il cursore del mouse sulla parte scelta, 

¶ fare clic sul tasto del mouse selezionato e trascinare verso l'alto o verso il basso, 

¶ la parte scelta verrà ingrandita/ridotta.  

È possibile eseguire lo zoom anche facendo scorrere la rotella del mouse e tenendo premuto il tasto Ctrl. 

Per impostazione predefinita, lo zoom viene effettuato verso o dalla posizione iniziale del cursore del mouse. 

Vedere la sezione Impostazioni, per configurare lo zoom verso o dal centro della finestra di visualizzazione. 
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 ATTENZIONE! Se si lavora con un'immagine ingrandita, fare attenzione e assicurarsi di visualizzare il punto 

giusto.  

 NOTA!  Se è attivata la funzione Allinea e blocca (Align and Lock), l'allineamento al lato selezionato viene 

mantenuto durante lo zoom. 

 

Il menu del pulsante Zoom  presenta le seguenti opzioni:  

 

Figura 52. Menu del pulsante Zoom 

Facendo clic sull'opzione Adatta allo schermo (Fit to Screen) , le dimensioni dell'immagine vengono regolate 

automaticamente in modo che l'immagine riempia l'intera finestra di visualizzazione. Pertanto, se l'immagine è 

troppo grande viene rimpicciolita e se è troppo piccola viene ingrandita. 

Facendo clic sull'opzione Risoluzione originale (Original Resolution) , le dimensioni dell'immagine 

diventeranno quelle originali. 

Facendo clic sull'opzione Selezione dello zoom (Zoom Selection)  si attiva il flusso di lavoro di selezione 

dell'area nella finestra di visualizzazione attiva: 

¶ premere il tasto del mouse, assegnato allo strumento Zoom, nell'angolo della regione che si desidera 

ingrandire o ridurre; 

¶ trascinare il mouse sull'angolo opposto della regione che si desidera visualizzare: il sistema disegna 

automaticamente il rettangolo di delimitazione; 

¶ rilasciare il tasto del mouse quando il rettangolo delimita la regione che si desidera visualizzare nella 

finestra di visualizzazione; 

¶ il sistema adatta la regione selezionata alla finestra di visualizzazione.  

 NOTA!  La rotazione, il capovolgimento e l'allineamento orizzontale vengono mantenuti durante lo zoom della 

regione selezionata. 

 NOTA!  Accedere alle opzioni Selezione dello zoom (Zoom Selection)  e Adatta allo schermo (Fit to 

Screen)  dal menu rapido, oppure tramite collegamenti per ingrandire o ridurre rapidamente la regione di interesse 

e tornare all'intera immagine. 
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Figura 53. Selezione dello zoom (Zoom selection) 

Passaggi per la selezione dello zoom: a) selezionare Selezione dello zoom (Zoom Selection) nel menu rapido; b) 

premere e trascinare il mouse per selezionare la regione nella finestra di visualizzazione; c) rilasciare il tasto del 

mouse per ingrandire la regione selezionata. 

Canali  

 

L'opzione Canali (Channels)  evidenzia una componente colore o una combinazione di due colori nell'immagine, 

mostrando il colore selezionato in tonalità bianca e gli altri colori in nero. Questo strumento è abilitato per la 

visualizzazione delle immagini. Per impostazione predefinita, non viene evidenziata alcuna componente colore. 

Fare clic sulla freccia rossa per scegliere i colori dall'elenco: 

 

Figura 54. Selezione dei colori nel menu del pulsante Canali (Channels) 

Viene applicato il canale selezionato e la sua icona viene visualizzata sul pulsante Canali (Channels) . Per 

rimuovere l'evidenziazione del colore, selezionare l'opzione di menu Predefinito (Default)  nel menu del pulsante 

Canali (Channels). 
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Scorrimento  

  

Lo strumento Scorri (Scroll)  consente di scorrere facilmente le immagini con il mouse e di cambiare la serie 
attiva utilizzando il menu a discesa del pulsante. È possibile scorrere le immagini della serie facendo scorrere la 
rotella del mouse nella direzione desiderata. 

Per scorrere le immagini della serie con il mouse senza la rotella, assegnare il tasto del mouse alla funzione 

Scorri (Scroll) . Una volta premuta, consente di scorrere la serie di immagini utilizzando un gesto di 
trascinamento verticale: trascinare verso l'alto per scorrere verso l'inizio della serie e trascinare verso il basso per 
scorrere verso la fine della serie. 

È possibile anche scorrere le immagini della serie facendo scorrere la rotella del mouse. 

Per impostazione predefinita, lo scorrimento viene effettuato nell'ambito della serie corrente. Per abilitare lo 
scorrimento tra le serie, utilizzare il menu Attiva scorrimento veloce tra le serie (Activate fast scroll between 
series) . 

 NOTA!  Lo scorrimento tra le serie si applica allo scorrimento con il mouse e non alla funzione della barra di 

scorrimento. 

Il pulsante di scorrimento può essere esteso: 

 

Figura 55. Menu del pulsante Scorri (Scroll) 

¶ Per cambiare la serie attiva, utilizzare l'opzione di menu Vai alla serie precedente (Go to previous 

series)  (scelta rapida - Freccia sinistra nella tastiera) o Vai alla serie successiva (Go to next series)  

(scelta rapida - Freccia destra nella tastiera). Nelle impostazioni questa funzione può essere inclusa nel 

menu rapido, per una navigazione più veloce tra le serie dello studio. 

¶ Per attivare/disattivare lo scorrimento veloce tra le serie con il mouse, utilizzare l'opzione Attiva 

scorrimento veloce tra le serie (Activate fast scroll between series).  Lo scorrimento delle serie è 

abilitato se è evidenziata l'icona di scorrimento sul lato sinistro del menu . Il valore iniziale viene preso 

dall'impostazione Attiva scorrimento veloce tra le serie (Activate fast scroll between series). Se 

modificate, le impostazioni di scorrimento della serie vengono memorizzate nella memoria locale del 

browser e vengono applicate al posto delle impostazioni di sistema. 

¶ Per avviare automaticamente il precaricamento delle immagini della serie all'apertura delle serie 

CT/MR/PT, utilizzare l'opzione Attiva precaricamento della serie CT/MR/PT (Activate CT/MR/PT 

series preload)  . L'opzione di menu viene visualizzata solo se sono configurati le opzioni per non 

visualizzare le anteprime delle immagini della serie e per il precaricamento automatico delle serie 

CT/MR/PT e se il precaricamento delle istanze progressive non è configurato nelle impostazioni. Il 

precaricamento automatico delle serie è abilitato se è evidenziata l'icona del precaricamento sul lato 

sinistro del menu . Le impostazioni di precaricamento automatico sono memorizzate nella 

memoria locale del browser e valgono solo per lo stesso browser. 
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Lente di ingrandimento  

  

Il pulsante Lente d'ingrandimento (Magnifier)  consente di ingrandire (allargare) una determinata area 
dell'immagine.  

Assegnare il tasto del mouse alla funzione Lente di ingrandimento (Magnifier) . Fare clic con il tasto del 
mouse selezionato sul punto dell'immagine desiderato: l'area dell'immagine viene ingrandita. L'area ingrandita 
può essere trascinata in un altro punto dell'immagine per ingrandirla. Il cerchio piccolo indica il centro dell'area 
ingrandita. 

Con l'aiuto della rotella del mouse è possibile modificare l'ingrandimento in quest'area da 1 volta (nessun 
ingrandimento) a 50 volte. Per ingrandire, premere il tasto del mouse selezionato e far scorrere la rotella del 
mouse fino a raggiungere l'ingrandimento desiderato. Il valore di ingrandimento effettivo viene visualizzato 
nell'angolo inferiore sinistro della finestra di visualizzazione attiva (M x [coefficiente di ingrandimento]): 

 

Figura 56. Coefficiente di ingrandimento dello strumento Lente di ingrandimento (Magnifier) 

Per modificare il raggio della lente d'ingrandimento, premere il tasto del mouse selezionato, premere Alt e 

scorrere la rotella del mouse fino a raggiungere la dimensione desiderata. 

L'ingrandimento e il raggio dello strumento possono essere diversi nelle diverse finestre di visualizzazione. 

Gli ultimi valori modificati che il sistema applicherà nella finestra di visualizzazione appena aperta e nella nuova 

sessione. 

Sottrazione digitale  

 

Il pulsante Sottrazione digitale (Digital Subtraction)  viene utilizzato per sottrarre un'immagine maschera di 
pre-contrasto dalle immagini successive per una migliore visualizzazione dei vasi sanguigni nelle serie 
angiografiche.  

Lo strumento Sottrazione digitale (Digital Subtraction) viene visualizzato nella barra degli strumenti solo se la 
serie di immagini angiografiche o il multiframe ha i dati di mascheramento e la sottrazione digitale è abilitata nella 
configurazione. 

 NOTA!  Per impostazione predefinita, la funzione di sottrazione digitale è disabilitata. Se si desidera utilizzare 

la sottrazione digitale per le serie angiografiche con dati di mascheramento, contattare l'amministratore del sistema. 
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È possibile configurare l'applicazione automatica della sottrazione digitale all'apertura dell'immagine, se la 
sottrazione è la modalità di visualizzazione consigliata per le serie di immagini angiografiche o per i multiframe. 

L'icona della sottrazione digitale è evidenziata , se la sottrazione digitale è attualmente applicata. 

 

Figura 57. L'immagine angiografica multiframe senza (a sinistra) e dopo la sottrazione della maschera (a destra) 

La sottrazione digitale può anche essere applicata o cancellata manualmente. 

Fare clic sul pulsante Sottrazione digitale (Digital Subtraction) evidenziato nella barra degli strumenti per 
annullare la sottrazione della maschera e visualizzare la serie originale nella finestra di visualizzazione. 

Fare clic sul pulsante Sottrazione digitale (Digital Subtraction) non evidenziato per sottrarre la maschera dalla 
serie angiografica visualizzata. Per visualizzare e analizzare le serie sottratte si possono applicare gli strumenti 
dell'immagine come windowing, zoom, panoramica. 

Montaggio  

 

Il pulsante Montaggio (Montage)  apre la relativa finestra di dialogo, in cui l'utente può creare il montaggio dalle 
immagini attualmente visualizzate e salvare l'immagine di montaggio come acquisizione secondaria DICOM. 

Per eseguire il montaggio, fare clic sul pulsante Montaggio (Montage) con il tasto del mouse selezionato. Il 
sistema consente di assegnare il tasto sinistro e quello centrale del mouse allo strumento di montaggio. Il tasto 
destro del mouse non può essere assegnato allo strumento di montaggio. Viene visualizzato il pittogramma del 

mouse con il pulsante assegnato  e viene aperta la finestra di montaggio. 

È possibile aggiungere al montaggio il contenuto di qualsiasi finestra di visualizzazione non vuota facendo clic su 
di essa con il tasto del mouse assegnato: 

¶ Il sistema copia il contenuto della finestra di visualizzazione nella prima finestra vuota dell'immagine di 

montaggio, se è disponibile una finestra di visualizzazione vuota.  

¶ Se la dimensione massima del layout di montaggio non viene raggiunta e non è disponibile una finestra 

di visualizzazione vuota, il sistema estende il layout di montaggio e copia il contenuto della finestra di 

visualizzazione nella prima finestra di visualizzazione del montaggio vuota. Il layout di montaggio 

massimo consentito è di 20 finestre di visualizzazione. 

¶ Il sistema copia i pixel dell'immagine, le misure e il testo (commenti). Vengono copiati anche 

l'identificativo del paziente, il nome, la data dello studio con l'evidenziazione per lo studio di 

comparazione, le etichette. Altre etichette e altri contenuti, come linee di riferimento, segmentazione, 

pixel del livello fuso, non vengono copiati. 
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Figura 58. Finestra Montaggio (Montage) 

 NOTA!  Se al pulsante Montaggio (Montage) è assegnata una scelta rapida, questa apre la finestra di dialogo 

Montaggio (Montage) se non è già aperta, oppure aggiunge l'immagine dalla finestra di visualizzazione attiva alla 

finestra di dialogo Montaggio (Montage), se la finestra è già aperta. 

 NOTA!  Per ridurre al minimo il rischio di mancata corrispondenza delle immagini, il sistema visualizza il 

codice identificativo del paziente, il nome del paziente e la data dello studio su ogni immagine di montaggio 

visualizzata o salvata. 

Con i pulsanti nell'angolo in alto a destra della finestra Montaggio (Montage), sono possibili le seguenti azioni: 

¶ Eliminare l'immagine dal montaggio selezionando la finestra di visualizzazione del montaggio e 

premendo il pulsante Elimina (Delete). Il layout del montaggio non viene modificato e le finestre di 

visualizzazione vuote vengono abbandonate dopo aver eliminato la particolare immagine dal 

montaggio. 

¶ Reimpostare tutto il montaggio premendo il pulsante Reimposta (Reset). Tutte le immagini vengono 

cancellate e il layout del montaggio viene impostato su una finestra di visualizzazione. 

¶ Salvare l'immagine di montaggio corrente come acquisizione secondaria DICOM premendo il pulsante 

Salva (Save). Il sistema converte l'immagine di montaggio in un'acquisizione secondaria DICOM e la 

memorizza in PACS. Il colore di sfondo predefinito è il nero, ma può essere modificato nelle 

impostazioni. L'immagine archiviata viene automaticamente visualizzata come una nuova istanza nella 

serie Acquisizioni secondarie (Secondary captures) , che di solito è l'ultima serie dello studio.  

 NOTA!  La funzione di salvataggio del contenuto della finestra di visualizzazione in DICOM è 

disponibile solo se l'archivio dello studio utilizzato offre la funzione di salvataggio DICOM. 

¶ Chiudere la finestra Montaggio (Montage) premendo il pulsante Chiudi finestra (Close window). 

Azioni di sincronizzazione  

 

L'opzione Azioni di sincronizzazione (Sync actions)  consente di eseguire le azioni di Windowing, Palette 

Colori (Color Palette), Zoom e Panoramica (Pan) in diverse finestre di visualizzazione: per la stessa serie o per 

tutte le finestre in cui sono aperte le immagini, o per le finestre di visualizzazione con serie sincronizzate 



Visualizzatore  DICOM MedDream 55 

 

Allegato I del MANUALE DELL'UTENTE di MedDream 

 

automaticamente (per maggiori informazioni, vedere la sezione Collega serie sfogliate). Per impostazione 

predefinita, le impostazioni di sincronizzazione Panoramica (Pan) e Zoom sono sincronizzate per le serie CT, PT, 

NM e MR sincronizzate automaticamente (per ulteriori informazioni, vedere la sezione Impostazioni).  

Selezionare il menu e selezionare nell'elenco a discesa le azioni che si desidera sincronizzare. Se si desidera 

sincronizzare tutte le azioni (windowing, palette colori, zoom e panoramica), contrassegnare il primo gruppo. 

 

Figura 59. Sincronizzazione di tutte le azioni 

Se non sono necessarie tutte le azioni o sono richieste selezioni diverse, ad esempio per lo Zoom in tutte le 

finestre di visualizzazione e per il Windowing solo nelle viste aperte della stessa serie, selezionare le voci 

richieste una alla volta riaprendo il menu. 

 

Figura 60. Sincronizzazione di alcune azioni 

La selezione viene salvata nella memoria locale del browser e verrà impostata al successivo avvio del 

visualizzatore, ma può essere configurata per usare le impostazioni di sincronizzazione invece dei valori di 

archiviazione locale (per ulteriori informazioni, vedere la sezione Impostazioni). 
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Quando l'attributo è selezionato, l'azione viene eseguita in modo sincrono nella stessa serie o in tutte le finestre 

di visualizzazione o finestre di visualizzazione sincronizzate automaticamente. Ad esempio, la Palette colori 

(Color Palette) sarà abilitata in tutte e la modifica del valore in una finestra di visualizzazione lo cambierà nelle 

altre (o nella stessa serie, o in tutte). 

 

Figura 61. Sincronizzazione CP in tutte le finestre di visualizzazione 

 NOTA!  Se la funzione viene attivata in stati di visualizzazione diversi, ad es. se il windowing è già stato 

modificato, o è già stato spostato, o è già stato ingrandito, o se le dimensioni della finestra di visualizzazione 

sono diverse, le immagini risultanti possono essere diverse perché l'azione viene eseguita in proporzione allo 

stato di visualizzazione corrente. Non è sincronizzata in valori assoluti. 

 

different diverso 

for example per esempio 

changes proportionally from the current value in the viewport cambia proporzionalmente rispetto al valore corrente nella 
finestra di visualizzazione 

Figura 62. Sincronizzazione proporzionale delle azioni 
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Riquadri, layout e multi immagine/serie  

Le funzioni Riquadri (Panels) , Layout  e Multi immagine/serie  (Multi image/series)  (Layout Panoramica 

(Overview Layout))  consentono di dividere l'area di visualizzazione della finestra del visualizzatore per 

visualizzare le immagini separate in ciascuna zona di divisione. Aiutano ad analizzare e confrontare le immagini. 

 

Le funzioni Riquadri (Panels) e Layout consentono di ottimizzare la finestra del visualizzatore per attività specifiche. 

La zona di visualizzazione del visualizzatore può essere organizzata in uno o più riquadri, con la possibilità di 

selezionare e applicare un layout diverso per ciascun riquadro. Selezionando il layout dei riquadri desiderato nel 

menu Riquadri (Panels) estendibili, la zona di visualizzazione verrà suddivisa nel numero selezionato di riquadri 

di dimensioni identiche. 

 NOTA!  La selezione corrente dei riquadri è evidenziata nel menu espandibile Riquadri (Panels) . 

 NOTA!  Per impostazione predefinita, al riquadro è applicato un layout 1x1.  

 

Figura 63. Riquadro 2x1 selezionato per la finestra del visualizzatore 

Per impostazione predefinita, viene visualizzata la barra degli strumenti del riquadro, che consente di accedere 

rapidamente alle funzioni di layout e del protocollo di visualizzazione in sequenza, come descritto di seguito. Per 

una descrizione dettagliata di come configurare o nascondere la barra degli strumenti del riquadro, consultare la 

sezione ñImpostazioni della barra degli strumenti del riquadroò. Si noti che se lo strumento ¯ configurato, ma al 

momento non è applicabile, viene disattivato nella barra degli strumenti del riquadro. 

 

Figura 64. Barra degli strumenti del riquadro con l'elenco espanso dei protocolli di visualizzazione in sequenza 

Gli strumenti del protocollo di visualizzazione in sequenza sono visualizzati sul lato sinistro della barra degli 

strumenti del riquadro: 



Visualizzatore  DICOM MedDream 58 

 

Allegato I del MANUALE DELL'UTENTE di MedDream 

 

¶ elenco espandibile di protocolli di visualizzazione in sequenza applicabili, 

¶ pulsanti per navigare nell'elenco dei protocolli di visualizzazione in sequenza, 

¶ pulsanti per navigare nell'elenco degli studi di comparazione del protocollo di visualizzazione in 

sequenza attualmente applicato, 

¶ il numero di pagine dello o degli studi di comparazione attuali e il totale delle pagine. 

Si noti che nel visualizzatore è possibile applicare un solo protocollo di visualizzazione in sequenza e che 

l'elenco dei protocolli di visualizzazione in sequenza è lo stesso per tutti i riquadri. Vedere la descrizione 

dettagliata di questi componenti nella sezione ñProtocolli di visualizzazione in sequenzaò. 

Gli strumenti di layout sono visualizzati sul lato destro della barra degli strumenti del riquadro: 

¶ elenco espandibile dei layout disponibili, 

¶ elenco espandibile di layout di panoramica (layout multi-serie/multi-immagine), 

¶ pulsanti per navigare tra le pagine del layout di panoramica, 

¶ il numero di pagine del layout di panoramica corrente e le pagine totali. 

È possibile applicare al riquadro un layout regolare o un layout di panoramica mentre la selezione attuale viene 

evidenziata. Quando si cambia tipo di layout per un riquadro, il layout precedente viene automaticamente 

annullato e le immagini vengono chiuse. Vedere la descrizione dettagliata di questi componenti di seguito. 

 

  

Il pulsante Layout  divide il riquadro attivo in finestre di visualizzazione. Selezionare il riquadro e scegliere il 
layout desiderato nel menu espandibile Layout . Il riquadro attivo verrà suddiviso nel numero selezionato di 
finestre di visualizzazione di dimensioni identiche. 

 NOTA!  Il sistema può essere configurato in modo da visualizzare il pulsante Layout con l'elenco dei layout 

espandibili nella barra degli strumenti principale del visualizzatore, nella barra degli strumenti del riquadro o in 

entrambe le barre degli strumenti. 

Se il layout viene modificato, il sistema cerca di mantenere il maggior numero possibile di immagini del layout 
precedente nel nuovo layout e le visualizza o nella stessa finestra di visualizzazione o nella finestra di 
visualizzazione vuota. Ma, se il layout viene creato da un layout multi immagine o multi serie, viene aperta solo 
l'immagine attiva. 

È possibile regolare le dimensioni del riquadro o delle finestre di visualizzazione. Per modificare le dimensioni del 
riquadro o delle finestre di visualizzazione all'interno del riquadro, puntare il cursore del mouse sulla linea di 
divisione (il cursore dovrebbe assumere l'aspetto di un divisore), tenere premuto il tasto del mouse e trascinare la 
linea. 

Il layout del riquadro a cui appartiene la finestra di visualizzazione attiva è evidenziato nel menu espandibile 
Layout. 
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Figura 65. Due riquadri con layout 1x2 applicato al riquadro superiore e dimensione riquadri e finestre di visualizzazione 

regolata manualmente 

 NOTA!  Se nelle impostazioni è impostata una vista estesa, fare clic due volte con il pulsante sinistro del 

mouse sull'immagine per visualizzarla temporaneamente sopra il layout. Facendo doppio clic con il tasto destro 

del mouse sull'immagine ingrandita, si torna al layout precedente. . Se nelle impostazioni sono configurate due 

viste estese, l'immagine viene ingrandita nella vista estesa corrispondente, mentre l'altra parte della finestra del 

visualizzatore rimane visibile. 

 NOTA!  I riquadri e il layout di ogni riquadro selezionato vengono salvati nella memoria locale del browser. 

Se la memoria locale non contiene il valore del layout, viene visualizzato il riquadro con il layout conforme alle 

impostazioni del sistema. 

 

  

Selezionare il menu dall'elenco a discesa Multi immagine/serie  (Layout Panoramica)  (Multi image/series 

(Overview layout))  per aprire il numero selezionato di immagini o serie nel riquadro attivo. Il riquadro viene 

automaticamente suddiviso nel numero di sezioni richiesto. Ogni sezione ha le stesse dimensioni e mostra 

l'immagine separata. 

 

Se dal menu si seleziona uno dei layout multi-immagine, il sistema applica il layout e apre le immagini della serie 

corrente in ogni sezione, partendo dall'immagine attiva e proseguendo verso la fine della serie. È possibile scorrere 

la serie in qualsiasi finestra di visualizzazione multi immagine utilizzando la barra di scorrimento o il mouse. 

L'apertura dell'altra immagine nella finestra di visualizzazione multi immagine dalla barra delle anteprime chiude 

automaticamente la modalità multi immagine e apre l'immagine nella finestra di visualizzazione singola. Il layout 

multi immagine o multi serie può essere chiuso anche manualmente selezionando il menu Immagine singola/serie 

1x1 (1x1 Single image/series). 
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Figura 66. Menu multi immagine 2x2 applicato nella prima finestra di visualizzazione del layout 1x2 

 NOTA!  Le funzioni di manipolazione delle immagini (ad es. Scorri, Windowing, Ruota, Panoramica, Zoom 

(Scroll, Windowing, Rotate, Pan, Zoom )) influenzano l'intero set di multi immagini aperte in una finestra di 

visualizzazione. Ad esempio, se si seleziona la modalità di contrasto Osso (Bone)  per una delle immagini multiple, 

la modalità Osso (Bone)  verrà applicata a tutte le immagini visualizzate come immagini multiple nella finestra di 

visualizzazione, anche se le modifiche non verranno applicate all'immagine in altre finestre di visualizzazione. 

 

Se dal menu si seleziona uno dei layout multi-serie (layout di panoramica), il sistema applica il layout e apre la 

prima immagine e quella centrale delle diverse serie in ogni sezione, partendo dalla prima serie e proseguendo 

verso la fine dello studio. 

 NOTA!  Il sistema può essere configurato per visualizzare il pulsante Layout Panoramica (Overview layout) 

con l'elenco dei layout di panoramica espandibili (layout multi-serie) nella barra degli strumenti principale del 

visualizzatore, nella barra degli strumenti del riquadro o in entrambe le barre degli strumenti. 

 NOTA!  Il sistema consente di configurare l'apertura di tutte le immagini di tutte le serie in sequenza nel layout 

multi-serie. Nelle impostazioni predefinite questo comportamento è configurato per gli studi CR, DX, US, XA e RX 

(vedere la sezione "Impostazioni" per la descrizione della configurazione). 

È possibile scorrere le serie in una qualsiasi finestra di visualizzazione multi serie utilizzando la barra di 

scorrimento o il mouse, oppure aprire le altre serie dalla barra delle anteprime. È possibile spostarsi rapidamente 

tra tutte le serie dello studio utilizzando i tasti di scelta rapida o i pulsanti di navigazione nella barra degli 

strumenti del riquadro. Per impostazione predefinita, il tasto di scelta rapida PagSu  apre il set precedente di serie 

o immagini dello studio, mentre il tasto di scelta rapida PagGiù  apre il set successivo di serie o immagini dello 

studio nella finestra di visualizzazione attiva. 
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Figura 67. Menu Multi-serie 2x2 (layout Panoramica) applicato nel riquadro e 3a pagina aperta di 5 

 NOTA!  Se nella finestra del visualizzatore non sono aperti più di due (2) layout multi-serie, i tasti di scelta 

rapida predefiniti Alt+PagSu (Alt+PageUp) e Alt+PagGiù  (Alt+PageDown)  possono essere utilizzati per 

spostarsi tra tutte le serie dello studio nel layout multi-serie dell'altro riquadro non attivo. 

 

Si noti che i valori predefiniti dei tasti di scelta rapida possono essere modificati. Per ulteriori informazioni vedere 

il capitolo "Tasti di scelta rapida". 

 

Viste estese  

Offre la possibilità di avere due viste estese (regioni di ingrandimento) nella finestra del visualizzatore; in questo 

caso, facendo clic su un'immagine aperta, questa verrà temporaneamente ingrandita in una vista estesa invece 

che nell'intera finestra del visualizzatore. 

 NOTA! La funzione deve essere attivata nelle impostazioni. 

Quando l'utente fa doppio clic su un'immagine aperta, questa viene temporaneamente ingrandita nella vista 

estesa. 

 

Figura 68. Due viste estese. Ingrandimento all'interno di una vista estesa di due 
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Facendo doppio clic su un'immagine ingrandita si torna al layout originale. 

Quando l'utente tiene premuto Alt e fa doppio clic su un'immagine aperta, questa viene temporaneamente 

ingrandita nella vista estesa opposta. 

 

Figura 69. Due viste estese. Ingrandimento nella vista estesa opposta 

Consente di ingrandire le viste adiacenti in un'unica azione facendo doppio clic sul bordo della finestra di 

visualizzazione: facendo doppio clic sui bordi della finestra di visualizzazione vicini verticalmente o 

orizzontalmente. 

 

Figura 70. Due viste estese. Ingrandimento di due immagini. Immagini affiancate 

 

Figura 71. Due viste estese. Due viste estese. Ingrandimento di due immagini. Un'immagine sopra un'altra 

Permette di ingrandire quattro immagini in un'unica azione: fare doppio clic sull'angolo che collega le quattro 

finestre di visualizzazione. 
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Figura 72. Due viste estese. Ingrandimento di quattro immagini 

Facendo doppio clic su un'immagine ingrandita si torna al layout originale. 

Con due viste estese e un layout 1x1, le prestazioni sono identiche a quelle di una sola vista estesa, cioè 

l'immagine viene ingrandita in una finestra completa. 

Se il layout ha un numero dispari di colonne, ad esempio 1X3, le prime due colonne vengono mappate sulla 

prima vista estesa e la terza sulla seconda. 

 NOTA! Con la funzione di due viste estese abilitata, non è più possibile ridimensionare manualmente la 

finestra di visualizzazione trascinando manualmente il bordo della stessa. 

 NOTA! Quando si lavora con due monitor, una vista estesa è presente su ciascun monitor. Funzione non 

idonea all'uso con più di due monitor. 

 

Reimpostazione  

  

Il pulsante Reimposta (Reset)  viene utilizzato per reimpostare l'immagine dopo aver utilizzato manipolazioni 
come Windowing, Ruota, Panoramica, Zoom (Windowing, Rotate, Pan, Zoom)  e cancellare le misure su cui 
si è lavorato. Si può scegliere di reimpostare tutte le immagini (Reimposta tutto (Reset all))  o di reimpostare 
solo l'immagine attiva (Reimposta selezionate (Reset Selected)).  

 

Figura 73. Menu del pulsante Reimposta (Reset) 

Eccezione: la reimpostazione (Reset)  non disattiva la modalità Allinea e blocca (Align&Lock). 

MPR  

  

Per avviare la ricostruzione multiplanare, espandere il menu del pulsante MPR e selezionare l'opzione 

desiderata: 
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Figura 74. Menu del pulsante MPR 

 NOTA!  La ricostruzione multiplanare (MPR) può essere applicata a serie TC, PT, NM e RM con più di 2 

immagini nella serie. Se si desidera configurare la funzionalità MPR per altre modalità o classi SOP, contattare 

l'amministratore di sistema. 

 

Assiale, Coronale o Sagittale  

 
Selezionando l'opzione di menu corrispondente, è possibile avviare la ricostruzione dell'immagine in serie in uno 

dei tre piani: Assiale (Axial), Coronale (Coronal) o Sagittale (Sagittal).  Il programma esegue le seguenti azioni: 

¶ Precarica le immagini della serie. Durante il processo di precaricamento dell'immagine, nella finestra di 

visualizzazione compare una barra di avanzamento. 

¶ Applica la trasformazione dell'immagine richiesta, se il piano selezionato differisce dal set di dati della 

serie originale. Il tag di trasformazione viene visualizzato nella finestra di visualizzazione, se applicato. 

¶ Visualizza la vista selezionata (Assiale (Axial), Coronale (Coronal) o Sagittale (Sagittal))  nella 

finestra di visualizzazione attiva. Il cursore di scorrimento viene spostato al centro del set di immagini 

iniziale o calcolato. 
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Figura 75. Fasi di ricostruzione dell'immagine coronale da una serie di immagini assiali: precaricamento della serie assiale e 

vista coronale calcolata 

Una volta terminato il processo di ricostruzione dell'immagine, è possibile utilizzare la barra di scorrimento o la 
funzione di scorrimento per visualizzare le immagini (sezioni) della vista (assiale, sagittale, coronale) selezionata. 

 NOTA!  Quando si visualizza una qualsiasi delle proiezioni selezionate nella finestra di visualizzazione, è 

possibile scegliere la funzione di trasformazione del piano successiva senza caricare ulteriormente la serie 

originale. Ad esempio: coronale è la prima scelta e poi si può selezionare sagittale (dalla barra dei menu o tramite 

tasti di scelta rapida) nella stessa finestra di visualizzazione. 

Per gli studi in cui è stata applicata la tecnica di inclinazione del gantry, viene visualizzato un messaggio 
informativo supplementare durante la costruzione delle proiezioni MPR. 

 

Figura 76. Il messaggio relativo alla tecnica di inclinazione del gantry 

Ortogonale  

 
Selezionando il menu Ortogonale (Orthogonal)  è possibile ottenere la ricostruzione dell'immagine della serie in 

due piani perpendicolari al piano della serie originale. Il programma applica automaticamente il layout per la 

visualizzazione della serie originale e dei due piani ricostruiti in finestre di visualizzazione separate: 
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Figura 77. Ricostruzione ortogonale da serie di immagini assiali 

 NOTA!  Per analizzare le immagini della serie ricostruita, utilizzare gli strumenti: Windowing , Zoom , 

Panoramica , Scorri , Misura , Linee di riferimento , Mirino e Fusione (Windowing , Zoom , Pan, Scroll , 

Measure , Reference Lines , Crosshair , Fusion) . 

 NOTA!  La ricostruzione ortogonale non è consentita nella finestra di visualizzazione del layout multi-serie. 

MIST Obliqua  

 
La funzione MIST (Medical Image Streaming Technology) Obliqua (MIST Oblique)  è utilizzata per la 

ricostruzione 3D. 

Per la ricostruzione tridimensionale vengono utilizzate le immagini di una serie selezionata. Per eseguire una 
ricostruzione 3D, caricare qualsiasi immagine della serie nella finestra di visualizzazione selezionata e premere 
MIST Obliqua (MIST Oblique) dal menu a discesa MPR. Il sistema divide l'area di visualizzazione in quattro 
parti e avvia il caricamento della serie di immagini e il processo di ricostruzione dell'immagine. 
L'azione di ricostruzione MIST Obliqua (MIST Oblique)  può essere avviata con un tasto di scelta rapida. Per 

impostazione predefinita del sistema, il collegamento è Maiusc + Q. Questo valore può essere modificato. Per 

ulteriori informazioni vedere il capitolo "Tasti di scelta rapida". 

 

 

Figura 78. Indicatore 3D MIST Obliqua MPR del processo di ricostruzione 
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I dati dell'immagine della serie originale vengono convertiti in un'immagine spaziale. Dopo il processo di 

ricostruzione, alcune parti della finestra di visualizzazione mostrano l'immagine 3D e le sezioni delle immagini 

trasformate su tre piani perpendicolari. 

 NOTA!  Il browser Mozilla Firefox ha alcune limitazioni di memoria: la funzionalità MIST MPR non funziona 

nelle serie in cui i dati DICOM non compressi sono maggiori di 2 GB. 

 NOTA!  Il sistema può essere impostato per non generare un'immagine 3D. Nel caso di una tale 

configurazione del sistema, nel risultato sono visibili solo sezioni delle immagini trasformate su tre piani 

perpendicolari. 

 

 

Figura 79. Il risultato della ricostruzione MIST Obliqua MPR  

Vengono visualizzate serie di immagini trasformate nei principali piani anatomici: assiale, coronale e sagittale. 

¶ La prima finestra di visualizzazione (prima riga, colonna sinistra) mostra una serie di immagini 

trasformate nel piano assiale. Il piano assiale è indicato da un quadrato rosso nell'angolo in alto a 

destra della finestra di visualizzazione. 

¶ La seconda finestra di visualizzazione (prima riga colonna destra) mostra una serie di immagini 

trasformate nel piano coronale. Il piano coronale è indicato dal quadrato blu nell'angolo in alto a destra 

della finestra di visualizzazione. 

¶ La terza finestra di visualizzazione (seconda riga colonna sinistra) mostra una serie di immagini 

trasformate sul piano sagittale. Il piano sagittale è indicato dal quadrato verde nell'angolo in alto a 

destra della finestra di visualizzazione. 
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axial plane piano assiale 

coronal plane piano coronale 

axial plane piano assiale 

sagittal plane piano sagittale 

 

Figura 80. Lo schema dei piani delle immagini trasformate 

La direzione anatomica delle immagini trasformate nell'area di visualizzazione è da sinistra a destra e dall'alto in 

basso: 

¶ le immagini in serie sul piano assiale sono visualizzate in direzione da R (sinistra) a L (destra) e da A (in 

alto) a P (in basso); 

¶ le immagini in serie sul piano coronale sono visualizzate in direzione da R (sinistra) a L (destra) e da S 

(in alto) a I (in basso); 

¶ le immagini in serie sul piano sagittale sono visualizzate in direzione da A (sinistra) a P (destra) e da S 

(in alto) a I (in basso). 

Lo spessore della sezione  

Nell'angolo in basso a destra di ogni immagine piana è indicato lo spessore in millimetri della sezione utilizzata per 

la preparazione dell'immagine e il metodo di preparazione dell'immagine. 

 

Figura 81. Lo spessore della sezione utilizzata per la preparazione dell'immagine, in millimetri, e il metodo di preparazione 

dell'immagine 

Lo spessore della sezione , per impostazione predefinita, è di 0,01 mm. 

Lo spessore della sezione può essere modificato: 

a) selezionando il valore dello spessore dall'elenco; 

b) spostando il cursore nella barra di scorrimento 
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Figura 82. Modifica dello spessore della sezione 

Il metodo di preparazione delle immagini  

Il metodo di preparazione delle immagini può essere modificato selezionando un valore dall'elenco a discesa. 

 

Figura 83. Modifica del metodo di preparazione dell'immagine 

I valori: 

¶ MIP (Maximum Intensity Projection): al pixel dell'immagine generata viene assegnato il valore massimo 

delle immagini (strati) che entrano nella sezione; 

¶ AVG (Average Intensity Projection): al pixel dell'immagine generata viene assegnato un valore medio 

calcolato dalle immagini (strati) che entrano nella sezione; 

¶ MinIP  (Minimum Intensity Projection): al pixel dell'immagine generata viene assegnato il valore minore 

delle immagini (strati) che entrano nella sezione. 

 

Rotazione di piani intersecanti  

Per ruotare i piani intersecanti: 

¶ posizionare il cursore del mouse su un qualsiasi elemento di rotazione dell'asse - un cerchio, 

¶ premere il tasto sinistro del mouse 

¶ tenendo premuto il pulsante, ruotare l'asse intorno al punto centrale. 
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intersecting planes can be rotated: 
- by hovering the mouse cursor in any plane on the rotation 
element of any axis - the circle 
- when pressed, rotates 360° around the center point; 
when rotating the axes in one plane, the system 
simultaneously rotates the other two slice views 

i piani intersecanti possono essere ruotati: 
- passando il cursore del mouse su un piano qualsiasi 
dell'elemento di rotazione di un asse qualsiasi - il cerchio 
- quando viene premuto, ruota di 360° intorno al punto 
centrale; 
quando si ruotano gli assi in un piano, il sistema ruota 
simultaneamente le altre due viste di sezione 

Figura 84. Rotazione di piani intersecanti 

 NOTA! Quando l'utente ruota i piani intersecanti in una delle sezioni dell'immagine trasformata, il sistema 

ruota le altre due sezioni dell'immagine. 

 NOTA! Quando il piano viene ruotato, il sistema aggiorna automaticamente gli indicatori di direzione 

anatomica visualizzati nelle aree di visualizzazione dei piani ruotati, che possono essere utilizzati per valutare la 

direzione del taglio nel corpo del paziente. 

 

Scorrimento lungo i piani intersecanti  

Per scorrere lungo i piani intersecanti: 

¶ posizionare il cursore del mouse sulla linea dell'asse nella vista di sezione selezionata; 

¶ premere il tasto sinistro del mouse 

¶ scorrere l'asse tenendo premuto il tasto. 
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- horizontal lines in all sections can be scrolled up/down; 
- vertical can be scrolled left / right 

- le linee orizzontali di tutte le sezioni possono essere 
fatte scorrere verso l'alto/il basso; 
- la linea verticale può essere fatta scorrere verso 
sinistra/destra 

Figura 85. Spostamento longitudinale dei piani intersecanti 

 NOTA! Mentre l'utente scorre longitudinalmente i piani intersecanti in una delle sezioni dell'immagine 

trasformata, il sistema scorre le immagini negli altri due piani. 

 NOTA! L'azione può essere eseguita dopo che gli assi sono stati ruotati. Non occorre quindi scorrere su/giù 

o a sinistra/destra, ma in diagonale, a seconda di come è stata effettuata la rotazione. 

 NOTA! Se in un'immagine sovrapposta aperta in un'altra finestra di visualizzazione viene attivato un mirino 

normale e l'utente cambia la sua posizione, il mirino dedicato MIST Obliqua viene sincronizzato 

automaticamente. Tuttavia, quando si cambia il mirino MIST Obliqua dedicato, non si ha sincronizzazione con il 

mirino normale. 

 

Trasporto di piani intersecanti  

Per trasportare piani intersecanti: 

¶ posizionare il cursore del mouse sul centro di intersezione delle linee degli assi nella vista di sezione 

selezionata; 

 NOTA! Per evitare di coprire l'immagine visualizzata, il centro non mostra normalmente le linee di 

incrocio degli assi. Premendo il tasto sinistro del mouse, le linee degli assi vengono ridisegnate in tutte le 

proiezioni per mostrare il punto di incrocio. 
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Figura 86. Il punto centrale dei piani intersecanti 

 

¶ premere il tasto sinistro del mouse 

¶ il sistema ridisegna gli assi per mostrare il punto di incrocio degli assi in tutte le proiezioni, 

¶ tenere premuto il tasto e trascinare i piani intersecanti in qualsiasi direzione. 

 

 

Figura 87. Trasporto di piani intersecanti: 

 NOTA! Quando l'utente sposta i piani intersecanti in una delle sezioni delle immagini trasformate, il sistema 

fa scorrere le immagini negli altri due piani. 

 

I pulsanti per azioni nella finestra di visualizzazione  

Le azioni possono essere eseguite selezionando uno dei pulsanti nella finestra di visualizzazione. 
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Figura 88. Pulsanti per azioni nella finestra di visualizzazione 

 NOTA! Le azioni del menu non descritte in questa sezione funzionano come l'apertura di un'immagine non 

trasformata nella finestra di visualizzazione. Descrizioni dettagliate delle azioni in altre sezioni del documento. 

 NOTA! Se non è presente spazio sufficiente per la visualizzazione dei pulsanti, viene visualizzato il 

pulsante Altro (More) . Fare clic sul pulsante per visualizzare i pulsanti mancanti. 

 

Copia il contenuto della finestra di visualizzazione negli appunti  

L'azione  converte il contenuto della finestra di visualizzazione in formato png e lo copia negli appunti (per 

una descrizione dettagliata, vedere la sezione ñCopia del contenuto della finestra di visualizzazioneò). Dopo la 

copia, l'immagine degli appunti può essere incollata in qualsiasi risorsa che supporti il formato png. 

Salva come acquisizione secondaria  

L'azione  converte il contenuto copiato della finestra di visualizzazione in un file DICOM di sottoinput e lo 

salva nel PACS. 

Per una descrizione dettagliata delle azioni  e , vedere la sezione "Copia del contenuto della finestra 

di visualizzazione". 

 

Mostra/nascondi assi  

Mostra/nascondi assi.  Per nascondere gli assi delle immagini trasformate, selezionare . Dopo tale azione, 

l'icona del pulsante diventerà bianca . 

Se gli assi non sono visibili, selezionando  gli assi vengono resi visibili. 
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CLICK CLIC 

 

Figura 89. Mostra/nascondi assi 

 NOTA! Non sono disponibili azioni nella vista spaziale 3D trasformata. 

 NOTA! Selezionando un'azione su qualsiasi piano dell'immagine trasformata, vengono mostrati o nascosti 

gli assi in tutti e tre i piani: assiale, coronale e sagittale. 

 

Centratura degli assi  

Per centrare gli assi. Per vedere il posizionamento al centro delle sezioni assiali trasformate centrate e per 

vedere le il passaggio delle linee assiali attraverso il centro delle immagini, selezionare .  

 

CLICK CLIC 

axes of intersecting transformed images are centered, the 
point of intersection of the axes is moved to the middle of 
the image 

Gli assi delle immagini trasformate intersecanti vengono 
centrati, il punto di intersezione degli assi viene spostato al 
centro dell'immagine 

Figura 90. Per centrare l'asse 

 NOTA! Non sono disponibili azioni nella vista spaziale 3D trasformata. 

 NOTA! Selezionando un'azione su qualsiasi piano dell'immagine trasformata, vengono centrati gli assi in 

tutti e tre i piani: assiale, coronale e sagittale. 

 NOTA! Se gli assi delle immagini trasformate sono stati ruotati, l'azione Asse centrale non ripristina la 

rotazione. 

 

Reimpostazione  
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Ripristino dell'immagine originale . Dopo aver completato le azioni con le sezioni assiali delle immagini 

trasformate, selezionare . Il sistema reimposterà le immagini al loro stato originale. 

 

CLICK CLIC 

Figura 91. Azione di ripristino dell'immagine originale 

 NOTA! Selezionando un'azione su qualsiasi piano dell'immagine trasformata, vengono ripristinate le 

immagini in tutti e tre i piani: assiale, coronale e sagittale. 

 NOTA! L'azione  è anche nel visualizzatore di immagini 3D spaziali trasformate. Questo pulsante 

funziona separatamente dai pulsanti di visualizzazione delle sezioni assiali. 

 

Modifica del layout  

Per modificare il layout delle immagini trasformate nella finestra di visualizzazione , premere . Il 

sistema visualizza un elenco di possibili valori di layout dell'immagine. 

 

Figura 92. L'elenco dei valori per il layout delle immagini trasformate 
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 NOTA! Dopo aver modificato il layout delle immagini, l'icona del pulsante di azione  si trasforma 

nell'icona del layout selezionato, ad es. . 

Il layout  viene applicato quando si apre l'immagine trasformata. Il layout MIST Obliqua (MIST Oblique)  

divide il campo visivo in quattro sezioni uguali, tre delle quali mostrano le sezioni assiale, coronale e sagittale e la 

quarta una vista tridimensionale. 

I layout  rappresentano sezioni assiali, coronali e sagittali, non rappresentano un'immagine 

tridimensionale. L'ordine di disposizione delle sezioni assiali può essere modificato selezionando . 

Il layout  mostra sezioni assiali, coronali e sagittali, mentre la parte destra della finestra di visualizzazione 

MIST mostra una vista tridimensionale. 

Se si seleziona , viene visualizzata solo l'immagine spaziale 3D. Le viste assiali delle sezioni non sono 

rappresentate. 

Quando è selezionata l'opzione , l'immagine attiva viene ingrandita sull'intera finestra di visualizzazione 

MIST Obliqua (MIST Oblique).  

 

Ruota  

Ruota (Rotate)  piani d'immagine trasformati e immagini 3D in tutte le direzioni. Il sistema non aggiorna 

gli altri piani durante la rotazione. 

 

Figura 93. Rotazione dell'immagine spaziale 
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Nei piani assiale, coronale e sagittale, il menu dell'azione Ruota (Rotate) consente inoltre di selezionare le 

funzioni Capovolgi in orizzontale (Flip Horizontal)  e Capovolgi in verticale (Flip Vertical) . 

 

Passa alla finestra di visualizzazione Ricostruzione planare curva (RCP)  

 

Per passare alla finestra di visualizzazione Ricostruzione planare curva (RCP) , premere  nella finestra 

di visualizzazione dell'immagine 3D. Il sistema converte la finestra di visualizzazione 3D in finestra di 

visualizzazione RCP 2D e visualizza i controlli per abilitare la ricostruzione planare curva: 

¶ Fare clic sullo strumento Linea CPR per attivarla; l'icona è evidenziata .  

¶ Disegnare la polilinea del piano da raddrizzare: 

- posizionare il puntatore del mouse sul punto da cui si desidera partire, fare clic e rilasciare il 

tasto sinistro del mouse; 

- quindi spostare il cursore sul secondo, terzo, quarto ecc. punto e ogni volta fare clic una volta 

sul tasto sinistro del mouse e rilasciarlo;  

- quando il cursore si sposta sull'ultimo punto, fare doppio clic con il tasto sinistro del mouse. 

¶ Il sistema raddrizza il piano curvo e visualizza la vista 2D ricostruita nella finestra di visualizzazione 

della CPR. 

 

Figura 94. Ricostruzione planare curva 

¶ È possibile spostare i punti della polilinea o l'intera linea in una qualsiasi finestra di visualizzazione 2D 

per regolare la vista del piano curvo. 

¶ È possibile modificare lo spessore della sezione, il metodo di preparazione dell'immagine, ruotare il 

piano curvo ricostruito intorno alla polilinea raddrizzata con un elenco estendibile o un cursore 

corrispondente. 
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Figura 95. Rotazione planare curva ricostruita utilizzando l'elenco degli angoli 

Una volta terminato il lavoro con la CPR, premere  per tornare alla finestra di visualizzazione dell'immagine 

3D. 

 

Implementata la possibilità di eseguire azioni con serie di immagini trasformate e con immagini spaziali formate, i 

cui pulsanti sono disponibili nella barra dei menu : per cambiare livello di Windowing, spostare, zoomare, 

ruotare ecc. 

 NOTA! Le azioni selezionate nella barra dei menu sono diverse quando sono attive una delle viste di 

sezione e la vista 3D. Le azioni Misura (Measure)   e Fusione (Fusion)  possono essere 

eseguite solo nei piani assiale, coronale e sagittale. 

 NOTA! Il menu è controllato dalle impostazioni del sistema, pertanto l'uso di alcune funzioni potrebbe 

essere limitato e i pulsanti del menu potrebbero non essere disponibili. 

 

Modifica del livello di windowing  

È possibile modificare il livello di windowing selezionando un'azione  nel menu. Viene descritto in 

dettaglio nella sezione "Windowing". 

Nell'angolo in basso a destra della finestra di visualizzazione dell'immagine spaziale 3D, è possibile selezionare 

le preimpostazioni programmate del livello di windowing. 

 

Figura 96. Selezione dei livelli di windowing previsti in un'immagine spaziale 3D 

 NOTA! L'elenco delle preimpostazioni programmate dei livelli di windowing è configurato nelle 

impostazioni. Per la configurazione del sistema, rivolgersi all'amministratore del sistema. 
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 NOTA! Dopo aver selezionato i livelli di windowing 3D predefiniti, i valori predefiniti possono essere regolati 

selezionando un'azione . 

 

 

the Windowing level can be changed after selecting a preset 
value 

Il livello di windowing può essere modificato dopo aver 
selezionato un valore predefinito 

Figura 97. Modifica del livello di windowing dopo aver selezionato il valore predefinito 

 

Misurazione delle immagini ricostruite in 2D  

Il pulsante Misura (Measure)   consente di misurare e analizzare le immagini ricostruite in 2D. Per 
selezionare lo strumento di misura, utilizzare il menu a discesa del pulsante Misura (Measure) : 

 

Figura 98. Menu del pulsante Misura (Measure) per serie ricostruite in 2D 

L'elenco degli strumenti per le serie ricostruite in 2D è limitato: Linea, Angolo, Polilinea, Ellisse, Poligono flex e 

Matita (Line, Angle, Polyline, Ellipse, Flexpoly, Pencil). Le funzioni supportate Misurazione continua (Continuous 

measurement), Mostra angoli (Show Angles), Righello (Ruler) ed Elimina (Delete) misurazioni sono disponibili 

anche per le serie ricostruite in 2D. Gli strumenti di misura e le funzioni di supporto sono descritti in dettaglio 

nella sezione ñMisurazione delle immaginiò. 
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 NOTA!  A causa delle limitazioni di memoria applicabili alle applicazioni del browser, i valori dei pixel, che 

vengono caricati per la ricostruzione, sono memorizzati in variabili di dimensioni ottimali per soddisfare i vincoli di 

memoria e la maggior parte dei casi di utilizzo. Tuttavia, in rari casi il valore effettivo dei pixel può superare le 

dimensioni della variabile di memorizzazione e viene automaticamente ridotto al valore massimo supportato. Il 

valore dei pixel ridotto viene visualizzato sullo schermo e utilizzato nei calcoli delle statistiche sull'intensità dei 

pixel. Un'avvertenza su questi casi viene visualizzata nella finestra del visualizzatore quando si avvia la 

ricostruzione. 

 NOTA!  Per le serie ricostruite, la misura Area e la misura Poligono flex (Flexpoly) non calcolano le 

statistiche sull'intensità dei pixel. 

 

MIST Assiale, MIST Coronale, MIST Sagittale  

 

 
Selezionando l'opzione di menu corrispondente, è possibile avviare la ricostruzione dell'immagine in serie in uno 

dei tre piani: MIST Assiale (MIST Axial) , MIST Coronale (MIST Coronal)  o MIST Sagittale (MIST Sagittal).  Il 

programma esegue le seguenti azioni: 

¶ Precarica le immagini della serie. Durante il processo di precaricamento dell'immagine, nella finestra di 

visualizzazione compare una barra di avanzamento. 

¶ Applica la trasformazione dell'immagine richiesta, se il piano selezionato differisce dal set di dati della 

serie originale. Il tag di trasformazione viene visualizzato nella finestra di visualizzazione, se applicato. 

¶ Visualizza la vista selezionata (Assiale (Axial), Coronale (Coronal) o Sagittale (Sagittal))  nella 

finestra di visualizzazione attiva. Il cursore di scorrimento viene spostato al centro del set di immagini 

iniziale o calcolato. 

 NOTA!  Il browser Mozilla Firefox ha alcune limitazioni di memoria: la funzionalità MIST MPR non funziona 

nelle serie in cui i dati DICOM non compressi sono maggiori di 2 GB. 

 

   

   

Figura 99. MIST Assiale, MIST Coronale, MIST Sagittale (MIST Axial, MIST Coronal, MIST Sagittal) 

L'azione di ricostruzione può essere avviata con tasti di scelta rapida. Per impostazione predefinita del sistema, i 

tasti di scelta rapida sono: 

¶ MIST Assiale (MIST Axial) ï  Maiusc + I 

¶ MIST Coronale (MIST Coronal) ï  Maiusc + O 

¶ MIST Sagittale (MIST Sagittal) ï  Maiusc + P 
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Questi valori dei tasti di scelta rapida possono essere modificati. Per ulteriori informazioni vedere il capitolo "Tasti 

di scelta rapida". 

Le funzioni sulle immagini trasformate sono le stesse di MIST Obliqua (MIST Oblique). Vedere la sezione 

precedente. 

Spin  

 

La ricostruzione dell'immagine seriale in MIST Coronale (MIST Coronal), MIST Obliqua (MIST Oblique) permette 

di ruotare le proiezioni intorno all'asse Y. L'operazione è tecnicamente possibile anche con MIST Assiale (MIST 

Axial). 

Per lo spinning con il mouse, assegnare il tasto del mouse alla funzione Spin  (o altri tasti del mouse  

o ): premere il tasto del mouse selezionato sull'immagine e trascinare il cursore da destra a sinistra (o da 

sinistra a destra) finché la proiezione non gira nella posizione desiderata. 

 

Figura 100. Spinning intorno all'asse Y 

Selezionando una delle voci del menu a discesa  o  si ruoterà 

automaticamente la proiezione intorno all'asse Y. La rotazione continua finché non viene selezionata l'azione 

successiva o non si fa clic con il mouse nella finestra di visualizzazione. È possibile ruotare automaticamente più 

di una proiezione alla volta. 

MIST PET avanzata  

 

Il pulsante di azione per eseguire l'azione di Fusione (Fusion) e generare proiezioni MIST in un layout 2x3: prima 

riga con fusione e riga inferiore senza fusione. 

Aprire la serie nel visualizzatore. Selezionare il pulsante di azione nella barra dei menu MPR; sottomenu MIST 

PET avanzata (MIST Advanced PET).  

Il sistema apre una finestra di dialogo per l'azione di fusione in cui l'utente deve selezionare la serie con cui 

eseguire la fusione (per maggiori dettagli sulla fusione, vedere la sezione corrispondente). Se è già stata 

eseguita un'azione di fusione, questo passaggio viene omesso. 

Il sistema genera proiezioni MIST assiali, coronali e sagittali e le dispone in un layout 2x3, con la fusione nella 

riga superiore e senza nella riga inferiore. 

Per la proiezione sagittale in basso a destra, viene attivata la rotazione automatica intorno all'asse y (chiamata 

anche Spin) e viene selezionato uno spessore della sezione di 400 mm. Tutte le azioni nella finestra di 

visualizzazione sono le stesse delle normali proiezioni MIST. 
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Figura 101. MIST PET avanzata 

 

MPR dentale  

 

 

 NOTA!  La funzionalità dentale è facoltativa. Contattare sales@meddream.com per ottenere la licenza per la 

funzionalità dentale. 

La funzionalità MPR dentale (Dental MPR)  può essere utilizzata per eseguire la ricostruzione di immagini 

panoramiche e fornire strumenti di analisi delle immagini per l'odontoiatria. 

Se la serie assiale CT o MR è visualizzata nella finestra di visualizzazione attiva, è possibile avviare il layout MPR 

dentale selezionando l'opzione MPR dentale (Dental MPR)  dal menu dello strumento MPR. Il sistema carica la 

serie assiale, genera l'immagine 3D e la visualizza nel layout dentale. 

 

Figura 102. Visualizzazione del layout dentale iniziale per la serie CT assiale 

 

Lavorare con immagini spaziali 3D  

Il sistema crea e visualizza automaticamente l'immagine spaziale 3D. Per le immagini 3D è possibile cambiare il 

livello di windowing e le preimpostazioni di windowing programmate, applicare rotazione, zoom e panoramica, 

copiare l'immagine negli appunti o salvare l'immagine come acquisizione secondaria DICOM. Vedere l'esempio 

mailto:sales@meddream.com



































































































































































































































































































































































































































































































